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El presente trabajo describe el desarrollo de una tarjeta de adquisición y 
acondicionamiento de señales electromiográficas (EMG) para el control de una 
prótesis de rodilla. La investigación tiene por objeto construir un dispositivo endógeno 
de fácil acceso para personas que tienen discapacidad física, específicamente en 
personas con amputaciones transfemorales. Esta discapacidad que sufren muchas 
personas en nuestra provincia, producto de: enfermedades, accidentes, defectos 
congénitos y otras causas más, han hecho que el estilo de vida de estas personas se 
vea afectado. En la actualidad las personas con discapacidad física en sus 
extremidades inferiores tienen acceso a prótesis estéticas u otro tipo de accesorios 
médicos que permiten su movilidad, sin embargo la funcionalidad de estas es casi 
nula o resulta demasiado incómodo, razón por la cual en el presente trabajo se 
pretende construir una tarjeta que acondicione las señales mioeléctricas generadas 
por los músculos para implementar prótesis autónomas controladas directamente por 
los músculos superiores de la pierna.  
Los componentes electrónicos implementados en los diferentes circuitos de las etapas 
de acondicionamiento de la señal EMG, fueron adquiridos a nivel local y el diseño y 
simulación de los circuitos se realizaron en el software NI Multisim de National 
Instruments. El resultado del trabajo fue la construcción de una tarjeta de 
acondicionamiento de señales EMG de bajo costo, con una señal de salida adecuada 
para implementar un sistema de control de prótesis, activada por impulsos 






The present work describes the development of a card to acquisition and conditioning 
of electromyographic (EMG) signals to control a knee prosthesis.  The research aims 
to build an endogenous device easily accessible for people with physical disabilities, 
specifically in people with transfemoral amputations. This disability suffered by many 
people in our midst, product of: diseases, accidents, congenital defects and other 
causes, have made the lifestyle of these people get affected. Currently people with 
physical disabilities in their lower limbs have access to aesthetic prosthetics or other 
types medical accessories allowing mobility, however functionality of these is almost 
null or proves too uncomfortable, reason for which in the present work is pretended 
build a card to conditioning the myoelectric signals generated by the muscles to 
implement autonomous prosthetics directly controlled by the upper leg muscles. 
The electronics components implemented in the different circuits the stages of EMG 
signal conditioning were purchased locally and the design and simulation of circuits 
were performed in the software NI Multisim of National Instruments. The result of this 
work was the construction of a card conditioning EMG signals of low cost, with an 
output signal suitable for implement a prosthetic control system, activated by 
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La investigación y el avance de la tecnología han hecho que diferentes 
disciplinas, como la medicina y la ingeniería a pesar de sus diferencias existentes, 
se hayan fusionado en la aplicación de principios y técnicas en conjunto para la 
creación de nuevos campos multidisciplinarios. La biomecatrónica es una integración 
de dichos principios y técnicas, tanto en el campo de la medicina como de la 
ingeniería mecatrónica. 
El estudio de la electromiografía (EMG) se origina inicialmente en el campo de 
la medicina, específicamente en el tratamiento de fatigas musculares y diagnósticos 
de enfermedades neuromusculares. Sin embargo, varios investigadores han 
realizado un sinnúmero de estudios con el propósito de aprovechar e interpretar las 
señales mioeléctricas que emiten los músculos para desarrollar órtesis y prótesis que 
mejoren el estilo de vida de las personas. 
Esto último, cumple con uno de los objetivos de la biomecatrónica, que consiste 
en el desarrollo de prótesis mioeléctricas totalmente funcionales para recuperar la 
movilidad de extremidades amputadas o por defectos congénitos. 
En el Ecuador según el Ministerio de Salud Pública (MSP) el número de 
amputaciones es alarmante, como consecuencia de varios factores; dentro de las 
principales causas de amputaciones se hallan los accidentes de tránsito y la diabetes 
mellitus, pese a la implementación de medidas preventivas y campañas 
permanentes desarrolladas por varios organismos del estado, estas estadísticas 
siguen en incremento en nuestro país (MSP, 2014).  
Las prótesis más comunes desarrolladas en nuestro país para los diferentes 
tipos de amputaciones en miembros superiores e inferiores, son prótesis pasivas 
(cosméticas o estéticas) (MSP, 2014). Sin embargo estas prótesis originan 
problemas de movilidad en las personas que hacen uso de ellas, resultando a largo 




Por lo cual en este proyecto se propone la construcción de una tarjeta de 
adquisición y acondicionamiento de señales electromiográficas para el control de una 
prótesis de rodilla (en amputaciones transfemorales), permitiendo la implementación 
de una prótesis mioeléctricas (prótesis activa o funcional). 
1.1 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN. 
El problema planteado parte de una investigación previa sobre datos e informes 
estadísticos realizados por diferentes organismos nacionales e internacionales, 
permitiendo conocer la realidad actual sobre las discapacidades.   
1.1.1 Planteamiento del problema. 
De acuerdo con el informe mundial sobre la discapacidad publicada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) más de mil millones de personas, es decir, 
el 15% de la población mundial viven con discapacidades de algún tipo (Organización 
Mundial de la Salud, 2011). En Ecuador, según un registro nacional de 
discapacidades, publicado en abril del 2015 por el Ministerio de Salud Pública (MSP), 
416.177 personas adolecen de algún tipo de discapacidad, de las cuales 203.880 
tienen discapacidad física (Ministerio de Salud Pública, 2015). 
 Investigaciones recientes de la Carrera de Terapia Física, adscrita a la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Técnica del Norte (UTN) y según 
los registros del Ministerio de Salud Pública (2015) en la Provincia de Imbabura 4.826 
personas tienen discapacidad física de algún tipo. Entre ellos, están las personas 
con discapacidad motriz de extremidades inferiores con amputaciones 
transfemorales, por lo que la Carrera de Ingeniería en Mecatrónica a través del 
desarrollo de dispositivos mecatrónicos y electrónicos ayudarían a contrarrestar en 
lo posible los problemas que conlleva una discapacidad física, pues la fisioterapia o 
terapia física como parte de la medicina física se sirve de numerosos dispositivos 
electrónicos que permiten realizar múltiples tareas en los tratamientos y 
rehabilitación física de pacientes. 
La demanda en la utilización de prótesis en personas con discapacidad motriz, 
se ha incrementado en los últimos años, según las estadísticas del MSP, pero el 
principal inconveniente que existe en la actualidad es que la mayoría de prótesis 




y la generación de movimiento. De acuerdo a una encuesta realizada a un grupo de 
personas con discapacidad motriz por parte del grupo de investigación de 
biomecatrónica de la UTN, la mayoría de encuestados mencionan una serie de 
requerimientos, el principal de ellos es que el funcionamiento de la prótesis sea 
similar a la de la parte sana. Otro inconveniente que tienen las personas con 
discapacidad motriz es la dificultad en el movimiento de subir escaleras, ya que en 
el acoplamiento de la prótesis con la extremidad, se genera una presión incomoda al 
generar el impulso del movimiento, ocasionando dolor y problemas en los pacientes, 
lo que converge en una prótesis poco funcional. 
En la actualidad en la Provincia de Imbabura las personas que tienen 
discapacidad motriz en una de sus extremidades inferiores, ya sea por defectos 
congénitos o amputaciones a causa de enfermedades o accidentes, no usan prótesis 
mioeléctricas, la mayoría se limitan a la utilización de prótesis pasivas (cosméticas), 
pocas personas utilizan prótesis activas (funcionales) con algún mecanismo de 
funcionamiento (mecánico)  para poder movilizarse de un lugar a otro (Arce, 2005).  
Mediante el desarrollo de este proyecto, se pretende contribuir en gran medida 
con la investigación sobre biomecatrónica y a su vez ayudar significativamente a las 
personas con discapacidad motriz, permitiendo mejorar su estilo de vida.  
1.1.2 Objetivos de la investigación. 
Objetivo General. 
Diseñar la tarjeta de acondicionamiento para prótesis de rodilla accionada por señales 
electromiográficas. 
Objetivos específicos. 
 Analizar las señales electromiográficas de los músculos asociados. 
 Determinar los sensores apropiados para la detección de las señales 
mioeléctricas y analizar las funciones y características de las tarjetas de 
acondicionamiento existentes en el mercado para dichos sensores. 
 Seleccionar los elementos electrónicos para el diseño de la tarjeta. 
 Diseñar y simular la tarjeta de acondicionamiento. 





El desarrollo de una tarjeta de acondicionamiento de señales mioeléctricas de 
los músculos asociados en el movimiento de la rodilla, servirá como una  herramienta 
muy útil en la investigación de prótesis inteligentes, con lo cual se espera mejorar la 
calidad de vida de los pacientes. Como está expresado en el Objetivo 3 del Plan 
Nacional para el Buen Vivir: “Mejorar la calidad de vida de la población es un reto 
amplio que demanda la consolidación de los logros alcanzados en los últimos seis 
años y medio, mediante el fortalecimiento de políticas intersectoriales y la 
consolidación del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social”. (Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) 
Esta investigación sentará las bases para futuros proyectos sobre prótesis 
inteligentes y sería una herramienta útil en el estudio y tratamiento de señales 
mioeléctricas del cuerpo humano para el grupo de investigación de biomecatrónica 
de la Universidad Técnica del Norte. 
Al diseñar una tarjeta de acondicionamiento de señales electromiográficas 
funcional y accesible, realizada con tecnología propia, aprovechando los recursos y 
talento humano local, nos permitirá alinearnos a la política de gobierno a través de 
la investigación, generación y aprovechamiento del conocimiento con finalidad social 
y productiva. 
1.1.4 Alcance y limitaciones. 
El alcance de esta investigación tiene como propósito el diseño y la construcción 
de una tarjeta de electromiografía para la adquisición y acondicionamiento de las 
señales mioeléctricas que emiten los músculos del muslo para el movimiento de la 
prótesis de rodilla. Durante la investigación se va a trabajar con una persona sana, 
para pruebas preliminares. 
Los sensores a utilizar en la investigación serán sensores musculares de 
electromiografía superficial (SEMG), con los cuales se podrá analizar las señales 
mioeléctricas que emitan los músculos asociados a la rodilla para generar el 
movimiento. La ubicación apropiada de los sensores de SEMG se determinará en 
función de los movimientos de flexión y extensión de la rodilla en base a las pruebas 




determinar el rango y la velocidad de movimiento de acuerdo a una caminata 
moderada para obtener las señales apropiadas que generan los músculos asociados 
para dicho movimiento. 
Dentro del diseño de la tarjeta, es necesario considerar una etapa de filtrado de 
las señales mioeléctricas para determinar los rangos de frecuencia apropiados para 
el estudio de las señales y también se implementarán etapas de: amplificación, 
rectificado y detector de envolvente de las mismas. Finalmente, luego de haber 
realizado las respectivas pruebas de funcionamiento, se procederá con la 












2. MARCO TEÓRICO 
2.1 Antecedentes 
La electromiografía tuvo sus primeras raíces en las costumbres practicadas por 
los griegos, en la utilización de las anguilas eléctricas para dolencias del cuerpo. La 
aplicación de la electromiografía (EMG) no fue apreciado hasta 1666 cuando un 
italiano, Francesco Redi, se dio cuenta de que la señal mioeléctrica se originó a partir 
de tejido muscular. Esta teoría más tarde se demostró por Luigi Galvani en 1791, que 
defendió firmemente la idea. Durante las siguientes seis décadas, pocos 
investigadores incursionaron en este fenómeno, hasta que en 1849 DuBois Reymond 
demostró que la señal de EMG podría ser detectada a partir del músculo humano 
durante una contracción voluntaria. Este descubrimiento permaneció sin explorar 
durante ocho décadas a la espera de la elaboración de implementos tecnológicos. 
Este intervalo de tiempo trajo nuevos instrumentos, como el tubo de rayos catódicos, 
amplificadores de tubo de vacío, electrodos de metal, y el electrodo de aguja que 
proporciona medios para detectar convenientemente la señal EMG (Webster, 2006a). 
El electrodo de aguja concéntrica introducido por Adrian y Bronk en 1929 proporcionó 
un electrodo fácil de usar con altas cualidades mecánicas y medidas estables y 
representables (Bronzino, 2000).  
En la década de 1920, Gasser y Newcomer utilizan el osciloscopio de rayos 
catódicos recién inventado para mostrar las señales de los músculos. Esta hazaña les 
hizo ganadores del Premio Nobel en 1944. Como resultado de las continuas mejoras 
en la instrumentación de EMG a partir de la década de 1930 a 1950, los investigadores 
comenzaron a utilizar Electromiografía Superficial (SEMG) más ampliamente para el 
estudio de la función muscular normal y anormal. Durante la década de 1930, Edmund 
Jacobson, el padre de la relajación progresiva, utilizó SEMG para estudiar 
sistemáticamente los efectos de su protocolo de entrenamiento de relajación muscular 
en actividad (Criswell, 2011). 
A mediados de 1940 hasta 1950 varias investigaciones revelaron una relación 




contracción muscular. Este hallazgo tuvo un impacto considerable: Se popularizó 
drásticamente el uso de estudios electromiográficos que se ocupan de la función 
muscular, el control motor, y kinesiología. Investigaciones en kinesiología se 
impulsaron a principios de 1960 con la introducción de los electrodos de alambre. El 
control de las prótesis mioeléctricas con alimentación externa se dio a conocer a 
principios de 1960. Durante este período, los ingenieros de varios países desarrollaron 
prótesis de miembros superiores con alimentación externa que fueron posibles gracias 
a la miniaturización de los componentes electrónicos y baterías más compactas. 
Tomovic y Kobrinski proporcionaron los primeros ejemplos de este tipo de dispositivos 
(Webster, 2006a). A principios de 1980, Cram y Steger introdujeron un método clínico 
para la digitalización de señales de varios músculos utilizando un dispositivo de 
detección de SEMG de mano. 
Las comunidades académicas estadounidenses y europeas (especialmente los 
investigadores escandinavos) han proporcionado una base fundamental para la 
comprensión de EMG y SEMG. La influencia de Carlo De Luca y sus colegas en el 
Instituto de Investigación Neuromuscular en Boston no puede pasarse por alto. Gran 
parte de su trabajo en el análisis espectral y la fatiga muscular servirán como 
referencia en la fisiología del músculo y métodos de medición del mismo (Criswell, 
2011). 
2.2 Fundamentación teórica 
Los fundamentos teóricos expuestos en el presente trabajo, abarcan una amplia 
investigación sobre la electromiografía, electrodos, métodos de análisis de las señales 
EMG, características del movimiento de la rodilla y la descripción de los principales 
elementos electrónicos y filtros utilizados en la investigación. 
2.2.1 Biopotenciales o Bioseñales. 
Los potenciales bioeléctricos se producen como resultado de la actividad 
electroquímica de una cierta clase de células, conocidas como células excitables, que 
son componentes de tejido nervioso, muscular, o glandular (Webster, 2009). 
Una neurona puede cambiar el potencial de membrana de otra neurona a la que 
está conectado mediante la liberación de su neurotransmisor. El neurotransmisor 




postsináptica de la dendrita o cuerpo celular de la neurona adyacente, y cambia el 
potencial de membrana de la neurona receptora (ver Figura 2.1) (Enderle & Bronzino, 
2012). 
 
Figura 2.1 Neurona típica con terminales presinápticas de neuronas adyacentes en la 
proximidad de sus dendritas. 
Fuente: (Enderle & Bronzino, 2012) 
 
La diferencia de potencial en la membrana postsináptica es debido a una 
transformación de la energía química en energía eléctrica neurotransmisora. La 
diferencia de potencial de membrana depende de la cantidad de neurotransmisores 
que se recibe y puede ser de despolarización o hiperpolarización. Mientras la señal 
de una neurona ya sea inhibidora o excitadora, la sinapsis específica puede ser 
excitatoria y otra inhibidora, proporcionando al sistema nervioso la capacidad de 
realizar tareas complejas (Enderle & Bronzino, 2012). 
El resultado neto de la activación de la célula nerviosa es el potencial de acción. 
El potencial de acción es una señal de despolarización de hasta 100 [mV] que viaja a 
lo largo del axón y dura aproximadamente 1-5 [ms]. La Figura 2.2 ilustra un potencial 
de acción típica (Enderle & Bronzino, 2012).  
El estudio de células excitables y procesos bioeléctricos en el cuerpo ha tenido 
un impacto significativo en la ingeniería biomédica. Por lo que métodos clínicos como 
electroneurografía, electromiografía, electrocardiografía, electroencefalografía y todos 
implican el registro e interpretación de señales bioeléctricas que surgen de la 





Figura 2.2 Potencial de acción. 
Fuente: (Enderle & Bronzino, 2012) 
2.2.2 Electromiografía. 
La electromiografía es la disciplina que se ocupa de la detección, análisis y uso 
de la señal eléctrica que emiten de los músculos que se contraen. Esta señal se 
conoce como EMG. Un ejemplo de la señal EMG se puede visualizar en la Figura 2.3. 
La señal comienza con una amplitud baja, que cuando se expande revela los 
potenciales de acción individuales asociados a la actividad contráctil individual (o de 
un grupo pequeño) de fibras musculares. Mientras la fuerza de la contracción 
muscular aumenta, más fibras musculares se activan y el ritmo de disparo de las fibras 
aumenta. Respectivamente, la amplitud de la señal aumenta tomando la apariencia y 
característica de una distribución gaussiana variable (Webster, 2006a). 
 
Figura 2.3 Señal EMG registrada con electrodos de superficie situados sobre la piel del 
músculo interóseo dorsal en la mano.  




La señal representa la corriente generada por el flujo iónico a través de la 
membrana de las fibras musculares que se propaga a través de los tejidos que 
intervienen para llegar a la superficie de detección de un electrodo situado en el medio 
ambiente. Se trata de una señal compleja que se ve afectada por las propiedades 
anatómicas y fisiológicas de los músculos y el esquema de control del sistema 
nervioso, así como las características de la instrumentación utilizada para la detección 
y análisis. La activación del sistema nervioso central se repite continuamente durante 
el tiempo que se requiere que el músculo genere fuerza. Esta activación continua 
genera trenes potenciales de unidades motoras. Estos trenes de las unidades motoras 
activas simultáneas se superponen para formar la señal EMG. A medida que la 
excitación del Sistema Nervioso Central aumenta para generar una mayor fuerza en 
el músculo, un mayor número de unidades motoras se activan y el ritmo de disparo de 
todas las unidades motoras activas aumenta (Webster, 2006a). 
Potencial de Acción de Unidad Motora (MUAP). 
La unidad funcional de un músculo se llama unidad motora. Se compone de una 
neurona motora alfa y todas las fibras musculares que están inervadas por ramas 
axonales de las neuronas motoras. La señal eléctrica producida por la activación de 
las fibras musculares de una unidad motora detectada alrededor de un electrodo se 
denomina MUAP. Esta constituye la unidad fundamental de la señal EMG. Una 
representación esquemática del origen de una MUAP se presenta en la Figura 2.4 
(Webster, 2006a).  
Factores que influyen en la forma de la MUAP:  
(1) La relación geométrica relativa de las superficies de detección del electrodo y 
las fibras de los músculos de la unidad motora en sus proximidades. 
(2) La posición relativa de las superficies de detección en la zona de inervación, es 
decir, la región donde las ramas del nervio están en contacto con las fibras 
musculares.  
(3) El tamaño de las fibras musculares (debido a la amplitud del potencial de acción 
individual es proporcional al diámetro de la fibra).  
(4) El número de fibras musculares de una unidad motora individual detectada 





Figura 2.4 Representación esquemática de la generación del potencial de acción unidad 
motora. 
Fuente: (Webster, 2006a) 
El potencial evocado de las fibras activas de una unidad motora única tiene una 
forma trifásica de breve duración (de 3 a 15 [ms]) y una amplitud de 20 a 2000 [µV], 
dependiendo del tamaño de la unidad motora (Webster, 2009). 
2.2.3 Electrodos. 
Las mediciones de los biopotenciales se realizan utilizando diferentes tipos de 
electrodos especializados. La función de los electrodos es acoplar los potenciales 
iónicos generados dentro del cuerpo a un instrumento electrónico (Enderle & Bronzino, 
2012). Los principales tipos de electrodos que se utilizan para detectar la señal EMG 
son: no invasivos (superficie de la piel) e invasivos (alambre o aguja) (Webster, 
2006a). Las mediciones de biopotenciales deben llevarse a cabo usando electrodos 
de alta calidad para reducir al mínimo el ruido y asegurar que la señal medida sea 
precisa, estable, y sin distorsiones. Los fluidos corporales son muy corrosivos para los 
metales, por lo que no todos los metales son aceptables para la detección de 
biopotenciales (Enderle & Bronzino, 2012).  
Cuando un metal se coloca en una solución electrolítica, se crea una distribución 
de carga junto a la interfaz metal/electrolito, como se ilustra en la Figura 2.5. Esta 
distribución de carga localizada provoca un potencial eléctrico, desarrollado a través 





Figura 2.5 Distribución de cargas en una interfaz metal/electrolito. 
Fuente: (Enderle & Bronzino, 2012) 
Los potenciales de media celda de varios metales importantes se enumeran en 
la Tabla 2.1. Téngase en cuenta que el electrodo de hidrógeno es considerado el 
electrodo de referencia con el cual se miden los potenciales de células medio de otros 
electrodos de metal (Enderle & Bronzino, 2012). 
Tabla 2.1 Potenciales de media-celda de metales importantes. 
 




Electrodos no invasivos o de superficie. 
Hay dos categorías de electrodo de superficie: pasivos y activos. 
a) Electrodo pasivo: 
Consta de un conductor (generalmente de metal) de detección de superficie 
que detecta la corriente en la piel a través de su interfaz electrodo-piel. 
La forma más simple de electrodo pasivo consta de discos de plata (Ag) y 
cloruro de plata (AgCl) que se adhieren a la piel. El contacto eléctrico se mejora 
en gran medida mediante la introducción de un gel o pasta conductora entre el 
electrodo y la piel, ver estructura del electrodo pasivo en la Figura 2.6. Este tipo 
de electrodo se ha vuelto muy popular en la electromiografía debido a su masa 
ligera (0,25 [g]), tamaño (<10 [mm] de diámetro), y de alta fiabilidad y 
durabilidad (Webster, 2006a). 
         
Figura 2.6 Electrodo desechable de gel húmedo moderno. 
Fuente: (Webster, 2006b) 
Forma del electrodo. 
La forma se define como la forma de la zona conductora de electrodos SEMG. 
Según la SENIAM (del inglés Surface Electromyography for the Non-Invasive 




(ovalados) son utilizados para el registros de SEMG (ver Figura 2.7). Al considerar las 
diferencias sólo en la forma (es decir, la comparación de un electrodo circular con un 
diámetro R con un electrodo cuadrado de tamaño R   R) no hay mucha diferencia en 
el rendimiento y en la zona de detección esperada. Mientras el área de la superficie 
total de los dos electrodos sea la misma (esto es cierto para pequeños valores de R), 
la impedancia de la piel de ambos electrodos será casi iguales, por lo que en ese 
sentido también no se puede esperar ninguna influencia (SENIAM, 2015). 
 
Figura 2.7 Forma de electrodos SEMG. 
Fuente: (SENIAM, 2015) 
Tamaño del electrodo. 
El tamaño del electrodo se define como el tamaño de la zona conductora de un 
electrodo de SEMG. Según la SENIAM el tamaño de los electrodos SEMG utilizados 
en la práctica pueden variar de una superficie de 1[
2
mm ] a un diámetro de varios               
[ cm ]. El tamaño de los electrodos SEMG influye en la SEMG registrada. Un inventario 
europeo mostró que se prefieren electrodos circulares con un diámetro de 10[mm ] o 
una superficie de 1[
2
cm ] (ver Figura 2.8).  
 
Figura 2.8 Diámetros de electrodos más usados.  




Para los sensores bipolares, en general, el tamaño de los electrodos debe ser lo 
suficientemente grande como para ser capaz de registrar una cantidad razonable de 
unidades motoras, pero lo suficientemente pequeño para evitar el cross-talk de otros 
músculos (SENIAM, 2015). 
Distancia entre electrodos. 
La distancia entre los electrodos se define como la distancia de centro a centro 
entre las zonas conductoras de los 2 electrodos bipolares.  
La SENIAM recomienda aplicar los electrodos bipolares SEMG a una distancia 
inter electrodo de 2[ cm ] (ver Figura 2.9 y Figura 2.10). Cuando se aplican electrodos 
bipolares en los músculos relativamente pequeños la distancia entre el electrodo no 
debe exceder 1/4 de la longitud de la fibra muscular (SENIAM, 2015).  
 
Figura 2.9 Distancia entre electrodos. 
 
Figura 2.10 Distancia inter electrodo recomendada por la SENIAM. 





b) Electrodo activo: 
Contiene un amplificador electrónico de alta impedancia de entrada en la 
misma envoltura para la detección de superficies. Esta disposición hace que 
sea menos sensible a la impedancia (y por lo tanto mejora la calidad) de la 
interfaz electrodo-piel. Los electrodos de superficie activos se han desarrollado 
para eliminar la necesidad de preparación de la piel y medio conductor. A estos 
se refieren a menudo como electrodos “secos” o “pega-menos” (Webster, 
2006a). Un ejemplo de un electrodo de este tipo se muestra en la Figura 2.11. 
 
Figura 2.11 Electrodo de superficie activo de la marca Delsys Inc. 
Fuente: (Delsys Inc, 2015) 
Algunas ventajas y desventajas así como ciertas consideraciones sobre la 
utilización de electrodos superficiales se pueden observar en las Tabla 2.2 y Tabla 2.3 
respectivamente. 
Tabla 2.2 Ventajas y desventajas de electrodos superficiales.  
Ventajas Desventajas 
 Cuando se requiere la representación de 
la señal EMG correspondiente a una 
parte sustancial del músculo. 
 En la detección de señales EMG para 
controlar dispositivos externos tales 
como prótesis con control mioeléctrico. 
 
 Pueden utilizarse eficazmente sólo 
con los músculos superficiales. 
 No se pueden utilizar para detectar 
señales de forma selectiva de los 
músculos pequeños. 
 En este último caso, la detección 
de “cross-talk”, señales de otros 




Ventajas (continuación) Desventajas (continuación) 
 En los ambientes clínicos, donde se 
requiere una evaluación relativamente 
simple de la afectación de los músculos, 
por ejemplo, en las evaluaciones de 
terapia física y de medicina deportiva. 
 Cuando se está estudiando la actividad 
simultánea o interacción de actividad en 
un grupo bastante grande de músculos 
en condiciones en que la palpación es 
poco práctico, por ejemplo, en los 
músculos de la extremidad inferior 
durante la marcha. 
 En los estudios de los niños u otras 
personas que se oponen a inserciones 
de agujas. (Webster, 2006a) 
en una preocupación (Webster, 
2006a). 
 
Tabla 2.3 Consideraciones a tener en cuenta en la colocación de electrodos superficiales: 
Características Descripción 
 La forma y el tamaño de las 
señales EMG. 
 Dependen de la propiedad eléctrica de los 
electrodos y la ubicación de registro. 
 Preparación adecuada de la 
piel (registros no invasivos). 
 Consiste en la limpieza de la piel con alcohol o la 
aplicación de una pequeña cantidad de una pasta 
de electrolito, ya que ayuda a minimizar la 
impedancia de la interfaz piel-electrodo y mejorar 
la calidad de la señal registrada. (Enderle & 
Bronzino, 2012) 
 Falta de equilibrio químico 
en la unión electrolito/metal. 
 Puede variar con las fluctuaciones de 
temperatura, la acumulación de sudor, cambios en 
la concentración de electrolito de la pasta o gel, el 
movimiento relativo del metal y de la piel, así como 
la cantidad de corriente que fluye hacia el 





Hay dos categorías de electrodos invasivos: aguja y alambre. 
a) Electrodos de aguja: 
Normalmente son utilizados por médicos para el estudio de los potenciales de 
acción de las fibras musculares individuales. El electrodo de aguja más común 
es el electrodo bipolar concéntrico (ver Figura 2.12a). Este electrodo está hecho 
de alambres metálicos delgados encerrados dentro de una cánula más grande 
o aguja hipodérmica. Los dos cables sirven como los electrodos de registro y 
de referencia. Otro tipo de electrodo EMG percutáneo es el electrodo de aguja 
unipolar (ver Figura 2.12b) (Enderle & Bronzino, 2012). 
 
Figura 2.12 Electrodos de biopotenciales Intramuscular: (a) bipolar y (b) de 
configuración unipolar. 
Fuente: (Enderle & Bronzino, 2012) 
Este electrodo está hecho de un alambre delgado que está aislado en su 
mayoría por una fina capa de teflón, a excepción de unos 300 [mm] cerca de la 
punta distal. A diferencia de un electrodo bipolar, este requiere un segundo 
electrodo de referencia unipolar para formar un circuito eléctrico cerrado. El 
segundo electrodo de registro se coloca normalmente ya sea adyacente al 
electrodo de registro o unido a la superficie de la piel (Enderle & Bronzino, 
2012). 
b) Electrodos de alambre: 
Estos electrodos son de gran ayuda para los estudios de kinesiología, ya que 
son extremadamente finos, fáciles de implantar y retirar de los músculos 
esqueléticos; son generalmente menos dolorosos que los electrodos de aguja 




prueba. Aproximadamente 1-2 [mm ] de la punta distal del alambre está aislado 
y doblado para formar dos ganchos escalonados (ver Figura 2.13). 
Una de las limitaciones del electrodo de alambre es su tendencia a migrar 
después de que ha sido insertado, especialmente durante las primeras 
contracciones del músculo. La migración generalmente se detiene después de 
unas contracciones. En consecuencia, se recomienda realizar una media 
docena de contracciones de corta duración antes de inicia la sesión de registro 
real (Enderle & Bronzino, 2012). 
 
Figura 2.13 Electrodos de alambre bipolar. 
Fuente: (Basmajian & De Luca, 1985) 
Selección de electrodos de acuerdo a su aplicación. 
El tipo de electrodo a ser elegido para detectar la señal EMG depende de la 
aplicación particular y la comodidad de uso. La aplicación se refiere a la información 
que se espera obtener a partir de la señal; por ejemplo, la obtención de MUAPs 
individuales o la señal EMG en bruto que refleja la actividad de muchas fibras 
musculares (Webster, 2006a). 
Se recomienda el uso de electrodos según la siguiente Tabla 2.4: 
Tabla 2.4 Selección de electrodos de acuerdo a su aplicación. 
Electrodos de superficie. Electrodos de aguja. Electrodos de alambre. 
1. Relación tiempo fuerza de 
señales EMG. 
2. Estudios de kinesiología 
de los músculos 
superficiales. 
3. Estudios neurofisiológicos 
de los músculos 
superficiales. 
4. Estudios psicofisiológicos. 
1. Características MUAP. 
2. Propiedades de los 
controles de las unidades 
motoras (ritmo de disparo, 
selección de personal, 
etc.). 
3. Electromiografía clínica 
exploratoria. 




neurofisiológicos de los 
músculos profundos. 
3. Estudios limitados de 





Electrodos de superficie. 
(continuación) 
Electrodos de aguja. 
(continuación) 
Electrodos de alambre. 
(continuación) 




 4. Procedimiento de 
registro cómodo de los 
músculos profundos. 
Fuente: (Webster, 2006a) 
Consideraciones para la ubicación de electrodos. 
La ubicación de los electrodos debe ser determinada por tres consideraciones 
importantes:  
 La estabilidad aborda la modulación de la amplitud de la señal debido al 
movimiento relativo de las fibras activas con respecto a las superficies de 
detección de electrodo (Webster, 2006a). Así como también la susceptibilidad 
de la señal a la arquitectura del músculo y la localización del electrodo con 
respecto a los puntos motores en el músculo y la unión miotendinosa influyen 
en las características de amplitud y de frecuencia de la señal detectada. 
 La ubicación del electrodo en la superficie del músculo con respecto al borde 
lateral del músculo determina la posible cantidad de cross-talk que puede ser 
detectado por el electrodo, el tema de “cross-talk” se refiere a la detección de 
señales que emiten los músculos adyacentes. 
 La orientación de la detección de las superficies con respecto a las fibras 
musculares afecta al valor de la velocidad de conducción medido de los 
potenciales de acción y en consecuencia, el contenido de amplitud y 
frecuencia de la señal. 
La Figura 2.14 muestra el espectro de amplitud y frecuencia de la señal de EMG que 
se ve afectada por la ubicación del electrodo con respecto a la zona de inervación 
(electrodo superior), la unión miotendinosa (electrodo de fondo) y el borde lateral del 
músculo (electrodo central derecha). La ubicación preferida está en la línea media del 
vientre del músculo entre la zona de inervación más cercana y la unión miotendinosa. 






Figura 2.14 Influencia de la ubicación del electrodo en el espectro de amplitud y frecuencia de 
la señal.  
Fuente: (De Luca, 1997) 
Configuración del electrodo. 
La actividad eléctrica de un músculo puede ser fácilmente adquirida mediante la 
colocación de un electrodo con una sola superficie de detección, para la detección del 
potencial eléctrico es necesario un electrodo de '' referencia '' situado en un entorno 
que contenga señales eléctricas no relacionadas con las que están siendo detectados. 
Tal disposición se denomina monopolar y es utilizado en entornos clínicos debido a la 
simplicidad de su técnica (Ver Figura 2.15). La configuración monopolar tiene el 
inconveniente de que detectará todas las señales eléctricas en las proximidades de la 
superficie de detección (Webster, 2006a).   
 
Figura 2.15 Disposición de detección monopolar. 




La configuración de detección bipolar supera esta limitación (ver Figura 2.16 ). 
En este caso, dos superficies se utilizan para detectar dos potenciales en el tejido 
muscular de interés, cada uno con respecto al electrodo de referencia. Las dos 
señales se alimentan entonces a un amplificador diferencial que incrementa la 
diferencia de las dos señales, eliminando así cualquier “modo común” de los 
componentes en las dos señales (Webster, 2006a). 
 
Figura 2.16 Disposición de detección Bipolar. 
Fuente: (Webster, 2006a) 
Configuración del electrodo bipolar. 
Para la configuración del electrodo bipolar se establece que: 
1. La configuración ideal se comporta como un filtro pasa banda; sin embargo, 
esto sólo es cierto si las entradas al amplificador son equilibradas y los aspectos 
de filtrado de las uniones de electrolito-electrodo son equivalentes. 
2. Una separación entre la superficie de detección mayor implica un ancho de 
banda inferior.  
3. Cuanto mayor sea la separación entre la superficie de detección, mayor es la 
susceptibilidad del electrodo para la detección de amplitudes mesurables de 
señales EMG de músculos adyacentes y profundas.  
4. Se recomienda la distancia de separación entre las superficies de detección 




Características de la señal EMG. 
 Está bien establecido que la amplitud de la señal de EMG es de naturaleza 
estocástica (aleatoria) y se puede representar razonablemente por una función 
de distribución gaussiana. 
 La amplitud de la señal puede variar desde pocos [μV] a 10[mV] (pico a pico) o 
de pocos [μV] a 1,5[mV] (rms).  
 La energía utilizable de la señal se limita a la gama de frecuencias entre 1 a 
500[Hz]. 
 La energía dominante de la señal EMG se encuentra en el intervalo 
comprendido entre 50-150[Hz] (De Luca, 2002). Un ejemplo del espectro de 
frecuencias de la señal de EMG se presenta en la Figura 2.17. 
 
Figura 2.17 Espectro de frecuencia de una señal electromiográfica, obtenido por la 
transformada de Fourier.  
Fuente: (De Luca, 2002) 
Características del filtrado de la señal EMG. 
Las señales utilizables son aquellas con energía por encima del nivel de ruido 
eléctrico, y para el filtrado de dichas señales se debe tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
1. A medida que la señal se propaga a través de los tejidos, la amplitud disminuye 
en función de la distancia. La amplitud de la señal de EMG disminuye  
aproximadamente 25% en 100[µm]. Por lo tanto, un electrodo detectará sólo 




2. La característica de filtrado de los tejidos musculares está en función de la 
distancia entre las fibras musculares activas y la superficie de detección del 
electrodo. En el caso de los electrodos de superficie, el espesor de los tejidos 
grasos y de la piel también debe ser considerado. Los tejidos se comportan 
como un filtro paso bajo cuyo ancho de banda y ganancia disminuyen a medida 
que aumenta la distancia. 
3. El ruido generado por señales procedentes de “fuentes AC” (por ejemplo: 
frecuencias de 50 o 60[Hz], señales electromagnéticas que irradian de cables 
de alimentación, tomacorrientes y dispositivos eléctricos) y “ruido DC” de 
señales (por ejemplo: los potenciales de polarización en el cruce de electrolito 
de metal) con amplitudes similares que se detectan en ambas superficies de 
detección, por lo cual, se restarán, pero no necesariamente se anulan antes de 
ser amplificadas (Webster, 2006a). 
4. El movimiento entre la superficie de detección del electrodo y la piel, así como 
también el movimiento del cable que conecta los electrodos al amplificador, 
generan señales eléctricas con energía dominante entre las frecuencias de 1 a 
20[Hz]. Debido a la naturaleza inestable de estos componentes de la señal, es 
aconsejable considerar como ruido no deseado y eliminarlos de la señal (De 
Luca, 2002). 
5. La relación señal-ruido se puede aumentar mediante el filtrado entre 20 a 
500[Hz] con una atenuación mínima de 12[dB]/octava (Características de 
diseño estrictas podrían considerar 400[Hz] como el ancho de banda superior 
de corte. El valor 500[Hz] permite un margen de seguridad en el diseño de la 
circuitería.) (De Luca, 2002). 
2.2.4 Análisis de la señal EMG en el dominio del tiempo. 
La señal EMG es una señal dependiente del tiempo y de la fuerza (y otros parámetros 
posibles) cuya amplitud varía de forma aleatoria sobre y bajo cero. Por lo tanto, la 
degeneración promedio simple de la señal no proporcionará ninguna información útil 
(Basmajian & De Luca, 1985). 
Rectificación. 
Un método simple que se utiliza comúnmente para contrarrestar la restricción 




rectificación implica el concepto de representar sólo deflexiones positivas de la señal. 
Esto se puede lograr ya sea mediante la eliminación de los valores negativos 
(rectificación de media onda) o por inversión de los valores negativos (rectificación de 
onda completa) (Basmajian & De Luca, 1985).  
Suavizado de la Señal Rectificada 
La señal rectificada todavía expresa la naturaleza aleatoria de la amplitud de la señal. 
Un enfoque útil para extraer la información relacionada con la amplitud de la señal es 
suavizar la señal rectificada. Este procedimiento puede llevarse a cabo ya sea por 
medios analógicos o medios digitales. El concepto de suavizado implica la supresión 
de las fluctuaciones de alta frecuencia de una señal de modo que sus deflexiones 
aparecen más suave. La cantidad de suavizado realizado en la señal dependerá del 
ancho de banda del filtro paso bajo que se utiliza; cuanto menor es el ancho de banda, 
mayor será el suavizado (Basmajian & De Luca, 1985).  
Rectificación de señal media o promedio. 
Al tomar el promedio de los valores de una señal que varían aleatoriamente, se 
eliminan las fluctuaciones más grandes, logrando así los mismos resultados que la 
operación de suavizado analógica (Basmajian & De Luca, 1985). La expresión 
















Ecuación 2.1 Rectificación de la señal media o promedio. 
Fuente: (Basmajian & De Luca, 1985) 
Dónde:  
i
t  y jt  son los puntos en el tiempo durante el cual se lleva a cabo la integración y, 
por tanto, el cálculo del promedio. Cuanto más corto sea el intervalo de tiempo, 
menor será la estabilización del valor promedio. 
 tm  es el valor promedio de la señal.  




Para obtener la variable promedio en el tiempo de un registro completo de una 
señal, es necesario mover la ventana de tiempo de duración T a lo largo del registro. 










Ecuación 2.2 Movimiento promedio. 
Fuente: (Basmajian & De Luca, 1985) 
Al igual que la operación equivalente en el sentido análogo, esta operación 
introduce un retardo; es decir, el tiempo T debe pasar antes que se pueda obtener el 
valor promedio del intervalo de tiempo T. Para aplicaciones típicas, se sugieren 
valores comprendidos entre 100 y 200 [ms]. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que 
cuanto menor sea el tiempo de la ventana T, menos suave será el promedio (o media) 
dependiente del tiempo de la señal rectificada. El retraso puede ser eliminado 















Pero, en este caso, los problemas marginales se producen en el principio y el 
final de un registro cuando cualquiera de los lados de la ventana sea inferior a T/2. 
Integración 
El procedimiento de reducción de datos más utilizada y aprovechada en 
electromiografía es la integración. Cuando se aplica a un procedimiento para procesar 
una señal, la integración tiene un significado bien definido que se expresa en un 
sentido matemático. Se aplica a un cálculo que obtiene el área bajo una señal o una 
curva. Las unidades de los parámetros son voltios-segundos [Vs]. Es evidente que 
una señal EMG observada con un valor promedio de cero también tendrá un área total 
(valor integrado) de cero. Por lo tanto, el concepto de integración se puede aplicar sólo 
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Ecuación 2.3 Integración. 
Fuente: (Basmajian & De Luca, 1985) 
Se debe tener en cuenta que la operación es un subconjunto del procedimiento 
de obtener el valor promedio rectificado. Dado que el valor rectificado siempre es 
positivo, el valor rectificado integrado aumentará continuamente como una función del 
tiempo. La única diferencia entre el valor rectificado integrado y el valor promedio 
rectificado es que en el último caso, el valor se divide por T, el tiempo durante el cual 
se calcula el promedio. Si se elige un tiempo suficientemente largo - tiempo de 
integración T, el valor rectificado integrado proporcionará una medida que varía 
suavemente la señal como una función del tiempo. No hay información adicional en el 
valor rectificado integrado (Basmajian & De Luca, 1985). 
Valor de la Raíz Media Cuadrática (RMS). 
Derivaciones matemáticas de los parámetros dependientes del tiempo y de la 
fuerza indican que el valor de la raíz media cuadrática (root mean square - rms) 
proporciona una medida más rigurosa del contenido de la información de la señal, ya 
que mide la energía de la señal. Su uso en electromiografía, ha sido escaso en el 
pasado y el reciente aumento es debido, posiblemente, a la disponibilidad de chips 
analógicos que realizan la operación rms y al aumento de la competencia técnica en 
electromiografía. El valor rms de tiempo variable se obtiene mediante la realización de 





















Ecuación 2.4 Valor de la Raíz Media Cuadrática.  
Fuente: (Basmajian & De Luca, 1985) 
2.2.5 Análisis de la señal EMG en el dominio de la frecuencia. 
El análisis de la señal EMG en el dominio de la frecuencia implica mediciones y  
parámetros que describen aspectos específicos del espectro de frecuencia de la 




obtención del espectro de densidad de potencia de la señal, permite un análisis en el 
dominio de la frecuencia. Tres parámetros del espectro de densidad de potencia se 
pueden utilizar convenientemente para proporcionar medidas útiles del espectro. 
Estos parámetros son: la frecuencia mediana, la frecuencia media, y el ancho de 
banda del espectro. Otros parámetros, tales como el modo de frecuencia y relaciones 
de segmentos del espectro de densidad de potencia, han sido utilizados por algunos 
investigadores, pero no se consideran medidas fiables por la naturaleza inevitable del 
ruido del espectro (Basmajian & De Luca, 1985).  
La frecuencia mediana y la frecuencia media se definen por las ecuaciones: 











Ecuación 2.5 Análisis del dominio de la frecuencia media. 
Fuente: (Basmajian & De Luca, 1985) 
Donde:  
medf     es la frecuencia media. 
meanf   es la frecuencia mediana. 















Ecuación 2.6 Análisis del dominio de la frecuencia mediana. 
Fuente: (Basmajian & De Luca, 1985) 
Stulen y De Luca realizaron un análisis matemático para investigar las 
restricciones en la estimación de varios parámetros del espectro de densidad de 
potencia. Se encontró que los parámetros de frecuencia mediana y media son los más 
fiables, y de éstos dos se encontró que la frecuencia mediana es menos sensibles al 
ruido. Esta cualidad es particularmente útil cuando se obtiene una señal de bajo nivel 




Este enfoque es apropiado para el análisis de señales que son estacionarios o 
casi estacionarios, como las que se generan en las contracciones isométricas, 
contracciones de fuerza constante. La medición de los parámetros de frecuencia 
durante las contracciones dinámicas requiere técnicas que conserven la información 
temporal. Las técnicas de análisis tiempo-frecuencia han evolucionado en el campo 
de la electromiografía, como lo han hecho en el ámbito de otras señales biológicas 
como Electrocardiografía (ECG) y Electroencefalografía (EEG) (Basmajian & De Luca, 
1985). 
2.2.6 La rodilla.  
Los miembros inferiores son extensiones del tronco que están especializadas en 
el sostén del peso corporal, en la locomoción (capacidad de desplazarse de un sitio a 
otro) y en el mantenimiento del equilibrio (Moore, Dalley, & Agur, 2013). 
La articulación de la rodilla es la más grande articulación del cuerpo humano. Se 
trata de un conjunto compuesto, formado por la acción combinada del fémur, tibia, 
rótula y dos discos fibrocartilaginosos, (meniscos) (ver Figura 2.18). 
 
Figura 2.18 Corte sagital de la articulación de la rodilla.  




La articulación consta de la unión entre los cóndilos del fémur, la tibia y la 
articulación entre el fémur y la rótula. Los dos meniscos se adaptan a las superficies 
articulares del fémur y la tibia el uno al otro y aumentan la superficie para la 
transmisión de la fuerza (Faller, Schuenke, & Schuenke, 2004). 
2.2.7 Músculos y movimientos de la rodilla.  
Los grupos de músculos principales que actúan en los movimientos de la rodilla 
(flexión, extensión) son: el grupo de músculos cuádriceps y los isquiotibiales.  
A continuación detallaremos los movimientos y la función de los grupos de 
músculos: 
a) Movimiento de extensión de la rodilla. 
 El grupo de músculos cuádriceps constituye la mayor parte del volumen de los 
músculos anteriores del muslo y, en conjunto, supone el mayor y uno de los 
más potentes músculos del cuerpo. Los principales músculos cuádriceps (ver 
Figura 2.19) que generan el movimiento de extensión de la rodilla son: el vasto 
lateral, el vasto medial y el recto femoral (Moore, Dalley, & Agur, 2013).  
 
Figura 2.19 Grupo de músculos cuádriceps. 




En conjunto, actúan en la extensión de la rodilla. Siendo el músculo recto 
femoral el  músculo principal en generar el movimiento de extensión (ver Figura 
2.20). 
 
Figura 2.20 Extensión contrayendo cuádriceps femoral. 
Fuente: (Hernández, 2008) 
b) Movimiento de flexión de la rodilla. 
El grupo de músculos posteriores del muslo que generan el movimiento de 
flexión comprenden lo que se llaman los isquiotibiales (ver Figura 2.21), los 
principales son: el músculo bíceps femoral y el músculo semitendinoso 
(Cantarella, 1999). 
 
Figura 2.21 Grupo de músculos isquiotibiales.  




En conjunto, actúan como flexores de la rodilla, que ayudan a mover la pierna 
hacia atrás. Siendo el músculo bíceps femoral el principal músculo en generar 
el movimiento de flexión (ver Figura 2.22) (Cantarella, 1999). 
 
Figura 2.22 Flexión contrayendo bíceps femoral. 
Fuente: (Hernández, 2008) 
Los movimientos de la rodilla con los cuales se trabajará en este proyecto son: 
la flexión y la extensión.  
Rango de movimiento de la rodilla. 
Al flexionar la rodilla, se genera un ángulo entre el fémur y la tibia (Figura 2.23); 
este ángulo varía dependiendo de la flexibilidad de las personas. El rango va desde 
0° cuando la pierna está totalmente extendida creando una línea recta entre el fémur 
y la tibia, hasta 155° cuando la pierna está totalmente flexionada, tocando el glúteo 
con el talón. Si se fuerza un poco el cuádriceps, se puede tener una hiperextensión 
de hasta -10° tomando como referencia la pierna en posición recta en ángulo de 0° 
(Hernández, 2008). 
Se debe tener en cuenta que para este proyecto no se trabajará en los rangos 







Figura 2.23 Rango de movimiento de la rodilla humana. 
Fuente: (Hernández, 2008) 
2.2.8 Dispositivos Electrónicos. 
Los principales dispositivos electrónicos utilizados en la investigación como: 
amplificadores operacionales y amplificadores de instrumentación se describen a 
continuación. 
Amplificadores Operacionales. 
También conocido como un dispositivo multi-terminal. Un amplificador 
operacional es un dispositivo electrónico que consta de un gran número de 
transistores, resistencias y condensadores (Enderle & Bronzino, 2012). El amplificador 
operacional es un amplificador, pero cuando se combina con otros elementos de 
circuito se puede configurar como: integrador, diferencial, sumador, restador, entre 
otras configuraciones.  
Todos los amplificadores operacionales poseen por lo menos cinco terminales (ver 
Figura 2.24):  
1) Terminal de entrada inversora. 
2) Terminal de entrada no inversora. 
3) Terminal de salida. 
4) Terminal de fuente de alimentación negativa 
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Figura 2.24 Símbolo del amplificador operacional.  
En la Figura 2.25 se ilustra un modelo del amplificador operacional que se centra 
en el comportamiento interno de los terminales de entrada y de salida. La relación de 
entrada y salida es: 
 
npo
vvAv   
 
Figura 2.25 Circuito equivalente del amplificador operacional ideal. 
Fuente: (Enderle & Bronzino, 2012) 
Donde: 
ov  es el voltaje de salida del Amp. Op. 
A  es la ganancia del Amp. Op. 
pv  es el voltaje en el terminal positivo. 
nv  es el voltaje en el terminal negativo. 
En un modelo interno del amplificador operacional ideal, la resistencia interna 
entre los terminales de entrada, R, es muy grande, superior a 1 [MΩ]. La ganancia del 
amplificador, A, también es grande superior a 
4
10 . Los terminales de fuente de 




Dado que la resistencia interna es muy grande, lo reemplazaremos con un 
circuito abierto para simplificar el análisis con el modelo de amplificador operacional 
que se muestra en la Figura 2.26. 
Con la sustitución de la resistencia interna con un circuito abierto, las corrientes 
][0 Aii pn  . Además, la corriente Ai  que fluye hacia fuera del amplificador 
operacional, no es cero. Debido a que Ai  es desconocida, rara vez aplicamos Ley de 
Corriente de Kirchhoff (KCL) en la unión de salida. En la solución de problemas del 
amplificador operacional, KCL se aplica en los terminales de entrada (Enderle & 
Bronzino, 2012).  
 
Figura 2.26 Modelo idealizado del amplificador operacional con la resistencia interna, R, 
sustituido por un circuito abierto. 
Fuente: (Enderle & Bronzino, 2012) 
Los amplificadores operacionales comúnmente se les conocen como “Amp. Op.”. 
Características de tensión de un amplificador operacional. 
La tensión de salida de un amplificador operacional ideal se restringe a operar 
entre las tensiones de alimentación 
V  y V . Si el análisis determina que ov  es mayor 
que 
V , ov  se satura en 
V . Si el análisis determina que ov  es inferior a 
V , ov  se 
satura en 
V . Las características de voltaje de salida se muestran en la Figura 2.27, 





Figura 2.27 Características de tensión de un amplificador operacional. 
Fuente: (Enderle & Bronzino, 2012) 
Amplificador de Instrumentación. 
Una etapa importante de todos los amplificadores de biopotenciales es el 
amplificador de instrumentación (preamplificador) de entrada que contribuye 
sustancialmente a la calidad general del sistema (ver Figura 2.28). Un amplificador de 
instrumentación está basado en la configuración de tres amplificadores operacionales. 
Las principales tareas del preamplificador son: la detección de la tensión entre los dos 
electrodos de medición, al tiempo que rechaza la señal al modo común, y minimiza el 
efecto de sobretensiones de polarización del electrodo. Lo crucial para el rendimiento 
del preamplificador es la impedancia de entrada que debe ser lo más alto posible 
(Enderle & Bronzino, 2012). 
 
Figura 2.28 Amplificador de instrumentación. 





El preamplificador, resta las señales de entrada. Este se utiliza para mediciones 
bipolares que implican EMG, ECG y EEG ya que se obtienen del registro típico entre 
dos terminales de entrada bipolares. Idealmente, la medición incluye solamente la 
señal de interés no contaminada por el ruido del ambiente. El ruido se denomina 
típicamente señal al modo común. La señal en modo común proviene de iluminación, 
señales de línea de potencia de 60 Hz (50[Hz] en otros países), de puesta a tierra 
inadecuada y fugas de la fuente de alimentación. Un preamplificador con filtrado 
adecuado puede reducir el impacto de la señal al modo común (Webster, 2006a). 
El rechazo de la señal en modo común se llama rechazo al modo común, y la 
medida de la forma ideal del amplificador de instrumentación se llama la relación de 





CMRR 10log20  
Donde: 
dmA   es la ganancia de modo diferencial 
cmA   es la ganancia de modo común.  
A continuación se nombra ciertas consideraciones en la utilización de un amplificador 
de instrumentación: 
1. Estos deben ser diseñados y/o fijados para valores que distorsionen 
mínimamente la señal EMG detectada por los electrodos. 
2. Los cables a la entrada del amplificador (en realidad, la primera etapa de la 
amplificación) debe ser tan corto como sea posible y no debe ser susceptible 
al movimiento. Esto se puede conseguir mediante la construcción de la primera 
etapa del amplificador (preamplificador) en una pequeña configuración que 
debe estar cerca (dentro de 10 [cm]) del electrodo. Para EMG superficial los 
amplificadores de la primera etapa se encuentran a menudo en la carcasa de 






Características del amplificador de instrumentación. 
La configuración y características típicas son: 
(a) Impedancia de entrada: lo más grande posible (normalmente > ][10
12
  en 
paralelo con una capacitancia < 7 [pF]).  
(b) Relación de rechazo al modo común (CMRR): > 85 [dB]. 
(c) Corriente de polarización de entrada: lo más bajo posible (normalmente < 50 
[pA]). 
(d) Ruido < 5 [µV] rms. 
(e) Ancho de banda (-3 [dB] de ganancia para 12 [dB]/octava o mayor atenuación) 
(Basmajian & De Luca, 1985). En la Tabla 2.5 se visualiza los electrodos con 
sus respectivas frecuencias: 
Tabla 2.5 Frecuencias de los diferentes tipos de electrodos. 
Tipos de electrodos Frecuencia [Hz] 
Los electrodos de superficie. 
Electrodos de alambre. 
Electrodos de aguja monopolar y bipolar para uso general. 
Electrodos de aguja para la descomposición de la señal. 








Fuente: (Basmajian & De Luca, 1985) 
2.2.9 Filtros activos. 
Un filtro es un dispositivo que permite el paso de señales eléctricas a ciertas 
frecuencias o rangos de frecuencias, mientras que impide el paso de las demás. A 
altas frecuencias (> 1 [MHz]), todos los filtros usualmente consisten de componentes 
pasivos como inductores (L), resistencias (R), y los condensadores (C). Estos se 
llaman filtros LRC. Sin embargo, en el rango de frecuencias más bajas (1 [Hz] a 1 
[MHz]), el valor del inductor incrementa y el propio inductor se pone bastante 
voluminoso, lo que dificulta la producción económica (Enderle & Bronzino, 2012). 
En estos casos, los filtros activos se vuelven importantes. Los filtros activos son 
circuitos que utilizan un amplificador operacional como el dispositivo activo en 
combinación con algunas resistencias y condensadores para proporcionar un 




La señal que pasa a través del filtro se indica por el intervalo de frecuencia 
llamada banda de paso. La señal que se elimina por el filtro se indica por el intervalo 
de frecuencia llamada banda de rechazo. La magnitud del filtro  jH , se conserva 
en la banda de paso y es cero en la banda de rechazo (Enderle & Bronzino, 2012).  
El filtro paso bajo permite modificar lentamente las señales de frecuencia 
menores a 1  para que atraviesen el filtro, y elimina cualquier señal o ruido por 
encima de 1 (ver Figura 2.29), (Enderle & Bronzino, 2012).   
 
Figura 2.29 Respuesta ideal de magnitud-frecuencia filtro paso bajo.  
Fuente: (Enderle & Bronzino, 2012) 
El filtro paso alto permite cambiar rápidamente las señales con una frecuencia 
mayor a 2  para que atraviesen el filtro, y elimina cualquier señal o ruido con una 
frecuencia menor a 2  (ver Figura 2.30), (Enderle & Bronzino, 2012).    
 
Figura 2.30 Respuesta ideal de magnitud-frecuencia filtro paso alto. 
Fuente: (Enderle & Bronzino, 2012) 
El filtro pasa banda permite que las señales en la banda de frecuencia mayor 
que 1  y menor a 2  pasen a través del filtro, y elimina cualquier señal o ruido fuera 





Figura 2.31 Respuesta ideal de magnitud-frecuencia filtro pasa banda.  
Fuente: (Enderle & Bronzino, 2012) 
El filtro rechaza banda o supresión permite que las señales en la banda de 
frecuencia menor a 1  y mayor a 2  pasen a través del filtro, y elimina cualquier 
señal o ruido fuera de este intervalo. Las frecuencias 1  y 2  normalmente se 
llaman frecuencias de corte de los filtros paso bajo y paso alto (ver Figura 2.32), 
(Enderle & Bronzino, 2012).  
 
Figura 2.32 Respuesta ideal de magnitud-frecuencia filtro rechaza banda (notch). 
Fuente: (Enderle & Bronzino, 2012) 
Especificaciones básicas de un filtro.  
En los filtros análogos, las especificaciones están dadas por rangos de valores. 
Se tienen cinco parámetros basados en las características de atenuación,  
los cuales son mostrados en la Figura 2.33 (Huircan, 2015): 
 Máxima atenuación en la banda de paso ( PBA ). 
 Ripple de la banda de paso o ancho de ripple (RW ) 
 Mínima atenuación de la banda de rechazo ( SBA ) 
 Frecuencia de esquina de la banda de paso ( PB ) 





Figura 2.33 Ventana de diseño para un filtro pasa bajo.  
Fuente: (Huircan, 2015) 
Filtros analógicos activos. 
La Tabla 2.6 muestra las ventajas e inconvenientes de los filtros analógicos activos 
de acuerdo a su comportamiento, tanto para filtros pasa altas, pasa bajas, pasa 
bandas o rechaza bandas (Coughlin & Driscoll, 1993) (Sedra & Smith, 2002) (De 
Luca, 2003). 
Tabla 2.6 Ventajas e inconvenientes de filtros analógicos activos. 
Filtro Ventajas Inconvenientes 
Butterworth 
 Máxima uniformidad de amplitud en 
la respuesta en frecuencia en la 
banda de paso. 
 Buen comportamiento en general. 
 Mejor respuesta a entrada de pulsos 
que Chebyshev. 
 Mejor pendiente de atenuación que 
Bessel. 
 Ligeros sobrepasamientos 
y oscilaciones en la 
respuesta a entrada de 
pulsos. 
Chebyshev 
 Mejor atenuación a frecuencias más 
altas de la banda de paso que 
Butterworth. 
 Presenta rizado en la 
respuesta en la banda de 
paso.  
 Sobrepasamientos y 
oscilaciones considerables 












 La mejor respuesta a entrada de 
pulsos. Sobrepasamientos y 
oscilaciones imperceptibles. 
 Peor pendiente de 
amortiguación en la banda 
prohibida que Butterworth. 
 Respuesta menos 
constante en la banda de 
paso que Butterworth. 
En la Figura 2.34 se muestra una gráfica de las respuestas de ganancia de los 
diferentes filtros analógicos activos (Mancini, 2002). 
 
Figura 2.34 Comparación de las respuestas de ganancia de filtros paso bajo de cuarto orden.  
Fuente: (Mancini, 2002) 
2.2.10 Glosario de términos. 
Aguja hipodérmica: Es un producto sanitario formado por una aguja hueca. 
Anisotrópico: Característica de algunas sustancias o materiales de variar alguna de 
sus propiedades según la dirección u orientación. 
Axón: Es la prolongación de una célula nerviosa o neurona y conduce los impulsos 
eléctricos desde el cuerpo celular de la neurona hacia otra neurona. 
Cánula: Tubo corto de goma u otro material que se aplica a diversos aparatos médicos 




Contracción muscular: Es un proceso fisiológico desarrollado por los músculos que, 
según la tensión, se estiran o se acortan. 
Cross-talk o diafonía: Es un tipo de interferencia producido por señales adyacentes. 
Distal: Se aplica a la parte de un órgano o miembro que está más distante de la cabeza 
o del eje o línea media del organismo. 
Electrocardiografía (ECG): Es el registro y análisis de las señales eléctricas generadas 
por el corazón. 
Electroencefalografía (EEG): Es el registro y análisis de la actividad bioeléctrica 
generada por la corteza cerebral. 
Electroneurografía (ENG): Consiste en el estudio de la función de los nervios 
pertenecientes al Sistema Nervioso Periférico y Autónomo. 
Estudios neurofisiológicos: Son un medio de diagnóstico e investigación efectivo para 
determinar el estado anatomo-funcional del aparato neuromuscular. 
Estudios Psicofisiológicos: Estudian la relación entre los procesos biológicos y la 
conducta, intentando establecer los patrones de funcionamiento. 
Fatiga muscular: Estado reacio en el cual el tejido contráctil de un músculo pierde su 
respuesta a la estimulación como consecuencia de la hiperactividad.  
Fibras musculares: Son células que conforman los tejidos del músculo. 
Fisiología: Ciencia que estudia las funciones de los seres vivos. 
Kinesiología: Disciplina que estudia la actividad muscular del cuerpo humano. 
Media celda: Es una solución electrolítica en contacto con un electrodo metálico. 
Neurona motora: Es un tipo funcional de neurona (célula nerviosa) cuyo cuerpo se 
sitúa en el sistema nervioso central y que proyecta su axón hacia el sistema nervioso 
periférico y hacen sinapsis con tejido muscular. 
Neurona motora alfa: Es una neurona motora grande que se encuentra en la 




Neurona postsináptica: Neurona receptora de la señal. 
Neurona presináptica: Neurona que libera el neurotransmisor.   
Neurotransmisor: Sustancia química que se encarga de la transmisión de las señales 
desde una neurona hasta la siguiente a través de la sinapsis. 
Percutáneo: Que se practica a través de la piel. 
Potenciales de media celda: Son medidas por combinación de la media celda de 
interés con la media celda de referencia. 
Potencial de membrana: Es el resultado de la separación de cargas positivas y 
negativas a través de una membrana celular. 
Prótesis mioeléctrica: Es una prótesis desarrollada con la combinación de la 
electrónica y la mecánica y controlada muscularmente por medio de un poder externo 
mioeléctrico. 
Sinapsis: Es el contacto o unión entre dos neuronas. 
Sistema Nervioso Central: Es el encargado de recibir y procesar las sensaciones 
recogidas por los diferentes sentidos y de transmitir las órdenes de respuesta de forma 
precisa a los distintos efectores. 
Solución electrolítica: Es toda solución en la que el soluto se encuentra disuelto en el 
solvente formando iones. 
Tejido conectivo: Es el material que se encuentra dentro del cuerpo y que sostiene 
muchas de sus partes, es decir, es el "pegamento celular" que brinda a los tejidos su 
forma y los mantiene fuertes. 
Tejido muscular: Es un tejido especial constituido por células que contienen gran 
cantidad de proteínas contráctiles que le dan la capacidad de contraerse de forma 
coordinada en una determinada dirección para producir un movimiento. 
Unidad motora: Es la unidad funcional formada por una neurona motora (moto 




Vasos sanguíneos: Son estructuras tubulares huecas que se encargan de transportar 
la sangre. 







3. MARCO METODOLÓGICO 
En todo proyecto de investigación lo primero que debe definirse de forma clara 
son los métodos y procedimientos a utilizar a lo largo de la investigación para cumplir 
con los objetivos trazados. Los métodos están enmarcados de acuerdo al tipo de 
investigación que se está efectuando y los procedimientos implican una serie de pasos 
a seguir para saber cómo proseguirá la investigación. 
3.1 Investigación 
El desarrollo de la investigación para cumplir con los objetivos planteados, se 
basa en la aplicación de técnicas de adquisición y acondicionamiento de señales para 
determinar el diseño e implementación de un dispositivo capaz de captar las señales 
mioeléctricas que emiten los músculos involucrados en el movimiento de flexión y 
extensión de la rodilla. Para ello será necesario determinar las características 
principales de la señal mioeléctrica en la generación de los movimientos de la rodilla. 
El proyecto se enmarca dentro del tipo de investigación cuantitativa descriptiva, 
este tipo de investigación se describe como el estudio que permite examinar los datos 
de manera científica, o de forma más específica; buscando especificar propiedades, 
características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice, 
describiendo tendencias de un grupo o población (Sampieri, Collado, & Lucio, 2010). 
Este tipo de investigación no tiene hipótesis exacta (Arias, 2006).  
Basado en lo expuesto anteriormente, para desarrollar el presente proyecto de 
investigación es necesario recopilar datos de análisis y basarse en estudios previos 
sobre EMG y SEMG enfocados al control de prótesis. Los datos obtenidos permitirán 
analizar de forma minuciosa las mejores opciones de diseño de circuitos para la 
implementación de la tarjeta de adquisición y acondicionamiento de señales EMG para 
el control de prótesis de rodilla. 
Para determinar los métodos, técnicas y procedimientos adecuados sobre la 
localización y orientación de los electrodos, así como también el tipo de dispositivos 
electrónicos apropiados para el acondicionamiento de las señales, se fundamentará 




sobre biomedicina y bioingeniería, considerando también las recomendaciones y 
sugerencias realizadas. 
El enfoque cuantitativo de la investigación, se utiliza para consolidar las 
creencias (formuladas de manera lógica en una teoría o un esquema teórico) y 
establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población. La 
bibliografía representa un papel crucial, guía a la investigación y es fundamental para 
la definición de la teoría, las hipótesis, el diseño y demás etapas del proceso 
(Sampieri, Collado, & Lucio, 2010). 
3.2 Metodología 
Para el cumplimiento de los objetivos de la investigación es necesario realizar un 
procedimiento que permita el desarrollo de la investigación. La investigación se inició 
con la búsqueda y recopilación de información bibliográfica acerca de EMG, análisis 
de señales, instrumentación biomédica, sistema muscular de miembros inferiores, 
dinámica de movimientos articulares e investigaciones relacionadas sobre el control 
de prótesis. 
Una vez estudiado las características principales de las señales mioeléctricas y 
en base a investigaciones realizadas se definió las diferentes etapas en la adquisición 
y acondicionamiento de señales y con ello los elementos utilizados. En la selección y 
adquisición de elementos se determinó las características de los electrodos 
superficiales comerciales y las características eléctricas de los componentes 
electrónicos para el diseño de los diferentes circuitos que conforman las etapas de 
acondicionamiento. 
A través de una primera prueba experimental se determinó la localización y 
orientación de los electrodos en los principales músculos involucrados en los 
movimientos de flexión y extensión de la rodilla. Para la colocación de los electrodos 
debió realizarse una preparación adecuada de la piel, siguiendo las recomendaciones 
y normas de las diferentes fuentes bibliográficas.  
El diseño de los circuitos electrónicos de las etapas de acondicionamiento se 
realizó luego de conocer las características de frecuencia y amplitud de una señal 




los componentes electrónicos que componen los diferentes circuitos de las etapas de 
acondicionamiento. 
Las etapas necesarias para el acondicionamiento de la señal EMG basado en la 
bibliografía son: la pre amplificación de la señal EMG, el circuito de protección del 
paciente, el circuito de integración, el filtro pasa banda de la señal EMG, el filtro para 
eliminar interferencias de equipos AC, la amplificación final de la señal EMG filtrada, 
el circuito rectificador, y el circuito detector de envolvente. 
La comprobación del funcionamiento y el comportamiento de los diferentes 
circuitos se realizaron a través de simulaciones en software y pruebas experimentales 
realizadas en los laboratorios de mecatrónica. 
La implementación previa de los diferentes circuitos se realizó en protoboard 
para pruebas y ajustes de ganancias de las diferentes etapas. Antes de realizar el 
registro de las señales fue necesario la preparación de la piel y ubicación de electrodos 
basados en las pruebas experimentales anteriores; el registro de señales EMG se 
realizó en los principales músculos involucrados en los movimientos de flexión y 
extensión de la rodilla, dichos registros se analizaron en el dominio del tiempo para 
determinar los músculos que muestren las mejores características para el control de 
la prótesis. 
Finalmente el ensamblaje y construcción de la tarjeta de acondicionamiento de 












4. SISTEMA DE ADQUISICIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE SEÑALES 
4.1 Selección del electrodo SEMG 
Los electrodos seleccionados para este proyecto son de la marca DORMO 
(Ecodata, 2015) (ver Figura 4.1), estos electrodos son utilizados normalmente para 
electrocardiografía en pacientes pediátricos, sin embargo cumplen con todos los 
requerimientos y características para ser utilizados en SEMG, basados en las 
recomendaciones principales de la SENIAM y demás fuentes bibliográficas (ver 
capítulo 2 - Electrodos). Estos electrodos tienen las siguientes características: forma 
circular, tamaño del electrodo de 10[mm], material de construcción Ag/AgCl, pre-
gelificado y adhesivo. 
 
Figura 4.1 Electrodos usados en el proyecto. 
La adquisición de la señales mioeléctricas que emiten los músculos y adquirida 
a través de los electrodos necesitan ser transmitidas a un amplificador de 
instrumentación. Y para ello se requiere la utilización de cables apropiados que se 
puedan conectar a los electrodos y al amplificador de instrumentación. 
4.2 Cables para electrodos. 
Los cables para electrodos son cables especiales que se conectan a los 
electrodos y permiten transmitir la señal al amplificador de instrumentación. Estos 
cables son delgados y tienen en una de sus partes un conector Snap que es el que se 




es el que se acopla a un conector Jack hembra de 3.5[mm ] conectado a las entradas 
del amplificador de instrumentación.  
Los cables transmiten la señal eléctrica a un amplificador de instrumentación, es 
decir, son el medio de transmisión de la señal. Los cables se colocan uno por cada 
electrodo. La Figura 4.2 muestra la composición de los cables con el tipo de 
conectores usados en este proyecto. 
 
Figura 4.2 Cables para electrodos de SEMG. 
Una vez que se ha realizado la adquisición adecuada de la señal mioeléctrica, 
es necesario acondicionar dicha señal, para ello se realizará el diseño e 
implementación de varias etapas de circuitos electrónicos. 
4.3 Diseño de etapa de pre amplificación. 
En la etapa de pre amplificación se usó un amplificador de instrumentación, para 
lo cual antes de la selección del dispositivo se realizó una comparación entre varios 
amplificadores de instrumentación más comunes a través de una tabla (ver Tabla 4.1) 
que muestra las características principales. 
Tabla 4.1 Tabla comparativa de amplificadores de instrumentación. 
Fuente: Ver Anexo F 
Parámetros AD620 INA114 AD8221 Unidades 
Ganancia. 1 a 000.1  1 a 000.1  1 a 000.1  - 
Impedancia de entrada 
diferencial. 
2109  21010  2109  pF  
Rango de operación del 
voltaje de entrada. 
3.2  a 18  25.2  a 18  3.2  a 18  V  
CMRR ( 10G ) 120  115  100  dB  
Corriente de polarización 
de entrada. 
5.0  5.0  5.0  nA  




Basándose en las especificaciones mostradas en la Tabla 4.1, los tres 
amplificadores de instrumentación tienen características similares, sin embargo en 
nuestro medio el amplificador de instrumentación más comercial y que cuenta con 
buenas características técnicas como: alta impedancia de entrada, alto CMRR (120 
[dB]), corriente de polarización baja, bajo ruido y un amplio rango de alimentación, es 
el AD620 (ver Figura 4.3). Además este amplificador de instrumentación es uno de los 
más utilizados en aplicaciones médicas. 
 
Figura 4.3 Esquema simplificado del amplificador de instrumentación AD620. 
Fuente: Ver Anexo F 
La ganancia de la etapa de pre amplificación está dividida en dos, la ganancia 
del amplificador de instrumentación y la ganancia del amplificador operacional en 
configuración no inversora. Para definir la ganancia del AD620 (ver Anexo F) se debe 
determinar el valor de la resistencia GR , a través de la siguiente ecuación 









Ecuación 4.1 Ganancia del AD620.  
Fuente: Ver Anexo F 
Donde: 
G   es la ganancia del amplificador de instrumentación [adimensional]. 




Para calcular el valor de la resistencia GR , se debe determinar antes el valor de 
la ganancia en el amplificador de instrumentación, evitando distorsionar la señal EMG 
e incrementar el ruido al sistema; para este proyecto en base a diferentes pruebas 
experimentales se determinó que con una ganancia aproximada de 124G   la 
amplitud de la señal mioeléctrica de los músculos del muslo alcanza niveles 
apropiados, manteniendo las características de la señal EMG y evitando distorsiones 




















Para determinar con mayor precisión el valor de GR , se implementó una 
resistencia variable de 5[kΩ], y a la vez esta resistencia variable permitirá modificar el 
valor de la ganancia del amplificador de instrumentación en casos necesarios. 
En las entradas diferenciales del amplificador de instrumentación AD620 se 
implementaron seguidores de voltaje con el integrado TL084CN, el cual contiene 
internamente 4 amplificadores operacionales (ver Anexo F), con la finalidad de acoplar 
la impedancia de entrada y definir una mayor exactitud en las entradas de las señales 
de los electrodos (ver Figura 4.4). 
 




Adicionalmente se añadió un circuito de retroalimentación conocido como 
“circuito de pierna derecha” utilizado en ECG (ver Figura 4.5).  
 
Figura 4.5 Circuito de pierna derecha para ECG, recomendado por el fabricante. 
Fuente: Ver Anexo F 
El circuito de pierna derecha mostrado en la Figura 4.5, para el caso de EMG se 
modificó la posición de los electrodos de brazo derecho y brazo izquierdo, ubicándolos 
en el músculo de evaluación (Cifuentes, 2010) y el electrodo de pierna derecha servirá 
como referencia y se lo ubica en una zona neutra alejada de la zona de evaluación 
(Estrada, 2013) (debido a que las pruebas se realizaron con una persona sin 
amputación, el electrodo de referencia se ubicó en el tobillo). Este circuito de 
retroalimentación, además de evitar las corrientes de desbalance y compensar 
problemas de ruido de modo común en la entrada diferencial del amplificador de 
instrumentación, protege al paciente de posibles daños (ver Anexo F). 
Los valores de las resistencias comerciales utilizadas para este circuito son las 
más cercanas a los valores especificados por el fabricante, el valor del condensador 
C1 según el fabricante se determina para mantener la estabilidad del circuito de pierna 





Figura 4.6 Circuito de pierna derecha. 
Para disminuir el voltaje offset a la salida del amplificador de instrumentación y 
evitar que el dispositivo entre en saturación, se diseñó un circuito integrador (ver 
Figura 4.7).  
 
Figura 4.7 Circuito integrador. 
Este circuito se diseñó teniendo en cuenta la frecuencia más alta esperada, en 





Ecuación 4.2 Frecuencia.  
Fuente: (Sedra & Smith, 2002) 
Donde: 
f   es la frecuencia más alta esperada ][Hz  













][002.0 sT   
La constante de tiempo en lazo cerrado del circuito de desacoplo de la entrada 
es: 
CR  
Ecuación 4.3 Constante de tiempo del integrador. 
Fuente: (Sedra & Smith, 2002) 
Donde: 
    es la constante de tiempo ][s . 
R  es la resistencia que determina la constante de tiempo del integrador ][ k . 
C  es el condensador que determina la constante de tiempo del integrador ][ F . 
Para que funcione correctamente el integrador,   debe ser mucho mayor que el 
ancho de pulso de la entrada, al menos 10 veces más (Sedra & Smith, 2002).  
T10  
)002.010(   
][02.0 s  
Entonces: 
CR02.0  








Valor comercial más próximo: ][1.0 FC   
Finalmente en la etapa de pre amplificación (ver Figura 4.8) se incrementó un 
circuito amplificador, para ello se utilizó un amplificador operacional TL084CN en 
configuración no inversora.  
 
Figura 4.8 Circuito no inversor de la etapa de pre amplificación. 
A continuación se muestra los cálculos para determinar los valores de las 






Ecuación 4.4 Ganancia del amplificador en configuración no inversora. 
Fuente: (Sedra & Smith, 2002) 
Donde: 
G    es la ganancia del amplificador en configuración no inversora [adimensional]. 
R    es la resistencia a definir ][ k . 
fR  es la resistencia de referencia a calcular ][ k . 
Para este proyecto la ganancia utilizada es 11G  , este valor se determinó en 
base a diferentes pruebas experimentales, ya que la amplitud de la señal mioeléctrica 
amplificada en el amplificador de instrumentación AD620 aún no alcanza niveles 
apropiados para un filtrado apropiado, por lo cual es necesario incrementar la amplitud 





Definiendo una ganancia de 11G  y una resistencia comercial ][10  kR  se tiene: 
)1(  GRR f  
)111(10 fR  
][100  kR f  
Para la implementación de la resistencia de referencia fR , se utiliza una resistencia 
comercial de ][100 k . 
El diagrama final de la etapa de pre amplificación se muestra en la Figura 4.9: 
 
Figura 4.9 Diagrama final de la etapa de pre amplificación. 
4.4 Diseño de etapa de filtrado y amplificación. 
Una vez que la señal mioeléctrica es adquirida y pre amplificada, es necesario el 
diseño de una etapa de filtrado para limitar las frecuencias de interés de la señal y 





Teniendo en cuenta las características principales que presentan los diferentes 
filtros analógicos activos (ver Tabla 2.6), se seleccionó el tipo butterworth ya que 
presenta máxima uniformidad de amplitud en la respuesta en frecuencia en la banda 
de paso y su pendiente de atenuación decrece rápidamente conforme se aproxima a 
la frecuencia de corte. La configuración utilizada para este filtro es de la topología 
Sallen Key con ganancia unitaria. 
El rango de frecuencias de importancia de SEMG va desde 20 a 500[Hz] (ver 
Tabla 2.5), formando un filtro pasa banda entre dichos valores; el filtro pasa bandas 
para este proyecto se construyó a partir de un filtro pasa altas que permita el paso de 
frecuencias mayores a 20[Hz] y un filtro pasa bajas que evite el paso de frecuencias 
mayores a 500[Hz]. 
El diseño de filtros de diferente orden, se logra a partir de filtros colocados en 
cascada, la Figura 4.10 muestra un ejemplo. 
 
Figura 4.10 Etapas de los filtros en cascada.  
Fuente: (Mancini, 2002) 
En la selección del orden apropiado de los filtros butterworth se diseñaron varios 
filtros de diferente orden, y mediante simulaciones, análisis de gráficas resultantes de 
datos experimentales tomados en el laboratorio a partir de los circuitos diseñados y 
representaciones de los diagramas de bode en Matlab, se pudo seleccionar el orden 




4.4.1 Diseño de filtros de primer orden. 
El diseño de los filtros de primer orden, pasa altas y pasa bajas de 20 y  500[Hz] 
respectivamente, forman el filtro pasa bandas de primer orden entre dichas 
frecuencias de corte. Para determinar el comportamiento de los filtros, se determinó 
la función de transferencia para la representación de los diagramas de bode en Matlab 
y la  implementación del circuito para las respectivas pruebas. 
La Figura 4.11 muestra el filtro pasa altas butterworth de primer orden en 
configuración Sallen Key de ganancia unitaria. 
 
Figura 4.11 Filtro pasa altas butterworth de primer orden en configuración Sallen Key de 
ganancia unitaria. 








Ecuación 4.5 Función de transferencia de un filtro pasa altas butterworth de primer orden. 
La Figura 4.12 muestra el filtro pasa bajas butterworth de primer orden en 
configuración Sallen Key de ganancia unitaria. 
 














Ecuación 4.6 Función de transferencia de un filtro pasa bajas butterworth de primer orden. 
Luego de haber definido las funciones de transferencia de los dos filtros, se 
determinó los componentes de los circuitos, por motivos de pruebas se omiten los 
cálculos y solo se muestra los diagramas de los circuitos, detallando los componentes 
determinados. La Figura 4.13 muestra el filtro pasa bandas butterworth de primer 
orden con frecuencias de corte entre 20 y 500[Hz] en configuración Sallen Key de 
ganancia unitaria. 
 
Figura 4.13 Filtro pasa bandas butterworth de primer orden 20 a 500 [Hz]. 
La implementación de dos resistencias comerciales continuas en la 
configuración de los filtros, se la realiza con el objetivo de aproximarse en lo posible a 
los valores resultantes de los cálculos y obtener una mejor precisión en el filtrado de 
la señal. 
Los diagramas de bode del filtro butterworth pasa bandas de primer orden se 
muestran en la Figura 4.14, el código generado en Matlab para la simulación se 
muestra en el Anexo D. 
En el diagrama de magnitud de la Figura 4.14 se puede ver las frecuencias de 
corte en [kHz], con una ganancia que decae aproximadamente -3[dB] en las 
frecuencias de corte ωC1=20[Hz] y ωC2=500[Hz], pendientes aproximadas de 20 y -
20[dB]/década bajo las frecuencias de corte ωC1 y ωC2  respectivamente, mientras que 
en el diagrama de fase se observa los ángulos de fase aproximados a 45° y -45° a 





Figura 4.14 Diagramas de bode de un filtro pasa bandas butterworth de primer orden 20 a 
500[Hz]. 
De las pruebas realizadas en el laboratorio se tomaron varios datos para 
comprobar el comportamiento real del circuito ante una entrada de voltaje a diferentes 
frecuencias. La gráfica resultante (ver Figura 4.15) se obtuvo a partir de los siguientes 








Figura 4.15 Respuesta del filtro de primer orden. 
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  Figura 4.16 Implementación del filtro de primer orden. 
 
En la Figura 4.15 se observa que entre los 50 y 200[Hz], la señal tiende a ser 
constante, para frecuencias mayores a 200[Hz] la gráfica muestra una atenuación del 
voltaje de salida; por lo cual este filtro no es útil para el propósito del proyecto ya que 
las frecuencias de importancia de SEMG que están entre 20 y 500[Hz] se atenúan en 
su mayoría, motivo por el cual se diseñará un filtro de un orden superior para 
comprobar su comportamiento. 
4.4.2 Diseño de filtros de segundo orden. 
En el diseño del filtro pasa bandas de segundo orden con frecuencias de corte 
entre 20 y 500[Hz], formado por un filtro pasa altas de 20[Hz] y un filtro pasa bajas de 
500[Hz], se determinó la función de transferencia para la representación de los 
diagramas de bode en Matlab y la implementación del circuito para las respectivas 
pruebas. 
 La Figura 4.17 muestra el filtro pasa altas butterworth de segundo orden en 





























Figura 4.17 Filtro pasa altas butterworth de segundo orden en configuración Sallen Key de 
ganancia unitaria. 
Para determinar la función de transferencia realizamos las siguientes operaciones: 
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Donde:      
































































































































































Según Mancini (2002), por consideraciones de diseño se tiene que: 













Ecuación 4.7 Función de transferencia de un filtro pasa altas butterworth de segundo orden. 
La Figura 4.18 muestra el filtro pasa bajas butterworth de segundo orden en 
configuración Sallen Key de ganancia unitaria. 
 
Figura 4.18 Filtro pasa bajas butterworth de segundo orden en configuración Sallen Key de 
ganancia unitaria. 
Para determinar la función de transferencia realizamos las siguientes operaciones: 
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1 1      (2) 
Despejando  1V  de (2) y reemplazando en (1): 









































































Ecuación 4.8 Función de transferencia de un filtro pasa bajas butterworth de segundo orden. 
Luego de haber definido las funciones de transferencia de los dos filtros, se 
determinó los componentes de los circuitos, por motivos de pruebas se omiten los 
cálculos y solo se muestra los diagramas de los circuitos, detallando los componentes 





Figura 4.19 Filtro pasa bandas butterworth de segundo orden 20 a 500 [Hz]. 
La implementación de dos resistencias comerciales continuas en la 
configuración de los filtros, se la realiza con el objetivo de aproximarse en lo posible a 
los valores resultantes de los cálculos y obtener una mejor precisión en el filtrado de 
la señal. 
Los diagramas de bode para el filtro pasa bandas de segundo orden se muestran 
en la Figura 4.20, el código generado en Matlab se muestra en el Anexo D. 
 
Figura 4.20 Diagramas de bode de un filtro pasa bandas butterworth de segundo orden 20 a 
500[Hz]. 
Los diagramas de bode del filtro butterworth pasa bandas de segundo orden se 




de corte en [kHz], con una ganancia que decae aproximadamente -3[dB] en las 
frecuencias de corte ωC1=20[Hz] y ωC2=500[Hz], pendientes aproximadas de 40 y           
-40[dB]/década bajo las frecuencias de corte ωC1 y ωC2  respectivamente, mientras que 
en el diagrama de fase se observa los ángulos de fase aproximados a 90° y -90° a 
ωC1 y ωC2  respectivamente.  
Luego de haber realizado  los circuitos, se tomaron varios datos en el laboratorio  
para comprobar el comportamiento real del circuito ante una entrada de voltaje a 
diferentes frecuencias. La gráfica resultante (ver Figura 4.21) se obtuvo a partir de los 














Figura 4.22 Implementación del filtro de segundo orden. 
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En la Figura 4.21 se observa que entre los 50 y 300[Hz], la señal tiende a 
comportarse de forma constante, para frecuencias mayores a 300[Hz] la gráfica 
muestra una atenuación del voltaje de salida; por lo cual el orden de este filtro no 
cumple adecuadamente con el propósito del proyecto ya que las frecuencias de 
importancia de SEMG están entre 20 y 500[Hz] y vemos que este no es el caso, motivo 
por el cual se diseñará un filtro de un orden superior al de segundo orden para 
comprobar su comportamiento. 
4.4.3 Diseño de filtros de cuarto orden. 
Teniendo en cuenta que los filtros butterworth de cuarto orden se forman a partir 
de dos filtros de segundo orden en cascada (ver Figura 4.10), solo será necesario 
trabajar con las funciones de transferencia de la Ecuación 4.7 y Ecuación 4.8 de los 
filtros pasa altas y pasa bajas de segundo orden respectivamente. Además al igual 
que en los filtros anteriores, se realizó la representación de los diagramas de bode en 
Matlab y la implementación del circuito para las respectivas pruebas. 
Según Mancini (2002), para una presentación normalizada de las funciones de  
transferencia de la Ecuación 4.7 y Ecuación 4.8: 
ss c  

















Ecuación 4.9 Función de transferencia normalizada del filtro pasa altas. 
 



































Ecuación 4.10 Función de transferencia general de un filtro pasa altas. 
Fuente: (Mancini, 2002) 
Donde: 
A   es la ganancia unitaria del filtro [adimensional]. 
ia  y ib   son los coeficientes de un filtro de orden n [adimensionales]. 












Ecuación 4.11 Función de transferencia normalizada del filtro pasa bajas. 













Ecuación 4.12 Función de transferencia general de un filtro pasa bajas. 
Fuente: (Mancini, 2002) 
Donde: 
0A    es la ganancia unitaria del filtro [adimensional]. 
ia  y ib   son los coeficientes de un filtro de orden n [adimensionales]. 
Para el diseño de los filtros de cuarto orden, primero se deben seleccionar los 
coeficientes butterworth para filtros de cuarto orden (ver Tabla 4.2) como se especifica 
en la tabla de coeficientes para el diseño de filtros butterworth (ver tabla en Anexo C); 
teniendo en cuenta que estos coeficientes serán los mismos para determinar los 






Tabla 4.2 Coeficientes Butterworth para filtros de cuarto orden. 
 
ia  ib  
Filtro 1 8478.11 a  11 b  
Filtro 2 7654.02 a  12 b  
Cálculos para el filtro pasa altas de cuarto orden: 
Realizando la comparación entre los coeficientes de la Ecuación 4.10 y la Ecuación 











































2   
Donde: 
1R  y 2R   son las resistencias a calcular ][ k . 
C    es el condensador seleccionado ][ F . 
cf    es la frecuencia de corte del filtro ][Hz . 





Primer filtro pasa altas de segundo orden. 
Definiendo el valor del condensador ][1.0 FC   y la frecuencia de corte 




























Segundo filtro pasa altas de segundo orden. 
Definiendo el valor del condensador ][22.0 FC   y la frecuencia de corte 



























][8.134  kR  
La implementación de dos resistencias comerciales continuas en la 





lo posible al valor obtenido en los cálculos y a la vez conseguir una mayor precisión 
en el filtrado de la señal (ver Figura 4.23). 
 
Figura 4.23 Filtro butterworth pasa altas de cuarto orden 20[Hz]. 
Cálculos para el filtro pasa bajas de cuarto orden: 
Realizando la comparación entre los coeficientes de la Ecuación 4.12 y la Ecuación 
4.11 se tiene: 
10 A  
)( 211 RRCa ci   
2
2121 ci CCRRb   
Según Mancini (2002), con el fin de obtener valores reales bajo la raíz cuadrada, 2C
debe satisfacer la siguiente condición: 
 
Definiendo el valor de 1C  y cumpliendo la condición de 2C , los valores de las 
resistencias 1R  y 2R  se calculan de la siguiente forma (Mancini, 2002): 
 
Donde: 





























1C  y 2C   son los condensadores seleccionados ][nF . 
cf    es la frecuencia de corte del filtro ][Hz . 
ia  y ib   son los coeficientes del filtro [adimensionales]. 
Primer filtro pasa bajas de segundo orden. 
Definiendo el valor del condensador [nF].C 93
1
  y la frecuencia de corte 
[Hz]f
c
















Seleccionando un valor comercial de [nF].C 74
2




















































Segundo filtro pasa bajas de segundo orden. 
Definiendo el valor del condensador ][9.33 nFC   y la frecuencia de corte 












][6.264 nFC   












































][9.344  kR  
La implementación de dos resistencias comerciales continuas en la 
configuración de los filtros pasa altas se lo realiza con la finalidad de aproximarse en 
lo posible al valor obtenido en los cálculos y a la vez conseguir una mayor precisión 





Figura 4.24 Filtro butterworth pasa bajas de cuarto orden 500[Hz]. 
El diagrama del circuito del filtro pasa bandas formado por el filtro pasa altas y el 
filtro pasa bajas, los dos de cuarto orden, se puede observar en la Figura 4.25. En 
esta etapa la señal es filtrada entre las frecuencias de corte determinadas por cada 
filtro, eliminando o atenuando las frecuencias mayores y menores a dichas frecuencias 
de corte. 
 





Diagramas de bode de los filtros de cuarto orden. 
Con los valores obtenidos de los componentes electrónicos se realizaron los  
diagramas de bode en Matlab para comprobar su comportamiento. Para representar 
el filtro pasa altas de cuarto orden en Matlab se utilizó la Ecuación 4.7, a partir de esta 
ecuación se generó el código en Matlab utilizando los valores de los componentes 
electrónicos determinados en los cálculos.  
 
Figura 4.26 Diagramas de bode del filtro butterworth pasa altas de cuarto orden 20[Hz]. 
Los diagramas de bode del filtro butterworth pasa altas de cuarto orden se 
muestran en la Figura 4.26, en el diagrama de magnitud se puede ver la frecuencia 
de corte en [kHz], con una ganancia que decae aproximadamente -3[dB] en la 
frecuencia de corte ωC=20[Hz], una pendiente aproximada de 80 [dB]/década bajo la 
frecuencia de corte, ωC, mientras que en el diagrama de fase se observa un ángulo 
de fase aproximado a 180° a ωC. El código generado en Matlab para el filtro pasa altas 
se muestra en el Anexo D.  
Para representar el filtro pasa bajas de cuarto orden en Matlab se utilizó la 
Ecuación 4.8, a partir de esta ecuación se generó el código utilizando los valores de 
los componentes electrónicos determinados en los cálculos. 
Los diagramas de bode del filtro butterworth pasa bajas de cuarto orden se 




la frecuencia de corte ωC=500[Hz], una pendiente aproximada de -80 [dB]/década bajo 
la frecuencia de corte, ωC, mientras que en el diagrama de fase se observa un ángulo 
de fase aproximado a -180° a ωC. El código generado en Matlab para el filtro pasa 
bajas se muestra en el Anexo D. 
 
Figura 4.27 Diagramas de bode del filtro butterworth pasa bajas de cuarto orden 500[Hz]. 
Estos dos filtros en cascada forman un filtro pasa bandas con frecuencias de 
corte entre 20 y 500 [Hz], el código generado en Matlab para el filtro pasa bandas de 
cuarto orden se muestra en el Anexo D, mientras que los diagramas de bode se 
observan en la Figura 4.28. 
Los diagramas de bode del filtro butterworth pasa bandas de cuarto orden se 
muestran en la Figura 4.28, en el diagrama de magnitud se puede ver las frecuencias 
de corte en [kHz], con una ganancia que decae aproximadamente -3[dB] en las 
frecuencias de corte ωC1=20[Hz] y ωC2=500[Hz], pendientes aproximadas de 80 y -
80[dB]/década bajo las frecuencias de corte ωC1 y ωC2  respectivamente, mientras que 
en el diagrama de fase se observa los ángulos de fase aproximados a 180° y -180° a 






Figura 4.28 Diagramas de bode del filtro butterworth pasa bandas de cuarto orden 20-500[Hz]. 
Luego de haberse implementado los circuitos, se tomaron varios datos en el 
laboratorio  para comprobar el comportamiento real del circuito ante una entrada de 
voltaje a diferentes frecuencias. La gráfica resultante (ver Figura 4.29) se obtuvo a 









Figura 4.29 Respuesta del filtro de cuarto orden. 
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En las gráficas anteriores se puede observar que los filtros de primero y segundo 
orden presentan diferentes pendientes ante una misma entrada. El filtro que presenta 
una mejor atenuación antes y después de las frecuencias características de SEMG 
entre 20 y 500[Hz] es el filtro de cuarto orden, por lo tanto se consideró la 
implementación de este filtro en el proyecto. Los integrados con los que se diseñaron 
los diferentes circuitos son amplificadores operacionales TL084CN, con fuente de 
alimentación dual de V15 . 
4.4.4 Diseño del filtro notch. 
El filtro notch es un filtro rechaza banda de banda angosta, conocido también 
como filtro de muesca, este filtro transmite las frecuencias en la banda pasante y 
rechaza las frecuencias indeseables en la banda de detección. Para determinar la 
banda de rechazo para el filtro notch de este proyecto, se consideran las interferencias 
de red y ruidos generados por dispositivos que funcionan a 60[Hz] (50[Hz] en otros 
países). 
En la selección del filtro notch se realizan pruebas con 3 circuitos diferentes y en 
base a sus comportamientos se determinó el orden del filtro que mejor atenúa la 






























Diseño del primer circuito. 
Para  el diseño de este filtro notch se utilizó la configuración de un filtro notch 
activo doble T (ver Figura 4.31) propuesto por Mancini, R., en el libro “Op Amps For 
Everyone – Design Reference”. La simulación de este circuito se realizó en NI Multisim 
con la finalidad de comprobar la atenuación de la señal a los 60[Hz] y el ancho de 
banda de rechazo que presenta. 
 
Figura 4.31 Filtro notch activo doble T de 60[Hz]. 
En la Figura 4.32 a), se observa la respuesta del filtro ante una señal senoidal a 
60[Hz], donde la gráfica de color rojo representa la entrada de la señal y la gráfica de 
color azul es la salida atenuada. En la Figura 4.32 b), se puede ver el diagrama de 
bode del filtro, en la gráfica se muestra una frecuencia de resonancia de 59.312[Hz] 
con una atenuación de -42.987[dB], la frecuencia de resonancia en este caso se 
aproxima a la ideal que es de 60[Hz]. Sin embargo la banda de rechazo se encuentra 
entre 10 y 400[Hz] aproximadamente, un ancho de banda muy amplio para el propósito 
deseado. 
En la Tabla 4.3, se puede apreciar la atenuación del voltaje de salida del filtro 
notch activo doble T ante diferentes frecuencias de entrada. Pero debido a que el 
ancho de banda del filtro es muy amplio, se eliminarían la mayoría de frecuencias de 







Figura 4.32 Respuesta y diagrama de bode del filtro notch activo doble T de 60[Hz]. 
 
Tabla 4.3 Respuesta del filtro notch activo doble T. 
Frecuencia Voltaje 
20 [Hz] 5.61 [V] 
50 [Hz] 1.15 [V] 
59.312 [Hz] 43.73 [mV] 
70 [Hz] 1.20 [V] 
100 [Hz] 3.42 [V] 
500 [Hz] 6.86 [V] 
Para las siguientes 2 pruebas se realizaron dos circuitos con una misma 
configuración pero con diferente ancho de banda. Este filtro notch o muesca propuesto 
por Coughlin, R. y Driscoll, F., en el libro “Amplificadores operacionales y circuitos 
integrados lineales”, está formado por un filtro pasa banda de banda angosta y un 
sumador inversor (ver Figura 4.33). Para construir un filtro notch, a la señal original se 
le resta la salida de un filtro pasa banda. Para las frecuencias del filtro de muesca en 
la banda pasante, la salida de la etapa del filtro pasa banda se aproxima a cero. Por 
tanto, la entrada iE  se transmite a través de la resistencia 1R  de entrada al sumador 
que lleva el voltaje oV  a un valor igual a iE . Así, io EV   en la banda pasante inferior 
y superior del filtro notch.  
Suponga que la frecuencia de iE , se ajusta a la frecuencia de resonancia rf  del 
filtro pasa banda de banda angosta. (Nota: rf  del filtro pasa banda establece la 
frecuencia de la muesca.) iE  saldrá del pasa banda como iE  y luego será invertido 




llevar oV  hasta iE . Así pues, oV   responde a las dos entradas del sumador y se 
convierte en VEEV iio 0  a rf . (Coughlin & Driscoll, 1993) 
En la práctica, oV  se aproxima a cero solamente a rf . La profundidad de la 
muesca depende de que tan iguales sean las resistencias y condensadores en el filtro 
pasa banda y también del ajuste fino de la resistencia 1R  en la entrada inversora del 
sumador. (Coughlin & Driscoll, 1993) 
 
Figura 4.33 Estructura del filtro notch. 
Fuente: (Coughlin & Driscoll, 1993) 
Procedimiento para la construcción de un filtro notch de banda angosta. 
1. Se diseña un filtro pasa banda que tenga la misma frecuencia de resonancia, 
el mismo ancho de banda y en consecuencia el mismo factor de calidad Q del 
filtro notch.  
2. Se conecta el filtro pasa banda al sumador inversor como se muestra en la 
Figura 4.34, las resistencias del sumador inversor deben ser iguales 
R1=R2=R3, por lo general ][10 k . (Coughlin & Driscoll, 1993) 
 
Figura 4.34 Etapas del filtro notch. 




 Para determinar los componentes de la etapa de pasa banda del filtro notch se 
emplean las ecuaciones que a continuación se detallan, tanto para el factor de calidad 
(Q ), el ancho de banda (B ), resistencia de referencia ( fR ) y la frecuencia de 
resonancia ( rf ).  
B
f
Q r  
Ecuación 4.13 Factor de calidad. 
Fuente: (Coughlin & Driscoll, 1993) 
Donde: 
Q    es factor de calidad [adimensional]. 
rf   es la frecuencia de resonancia ][Hz . 





Ecuación 4.14 Ancho de banda. 
Fuente: (Coughlin & Driscoll, 1993) 
Donde: 
R   es la resistencia a calcular ][ k . 






R f  
Ecuación 4.15  Resistencia de referencia del filtro notch. 
Fuente: (Coughlin & Driscoll, 1993) 
Donde: 









Ecuación 4.16 Frecuencia de resonancia. 




Diseño del segundo circuito. 
Para el cálculo de los componentes de este segundo circuito, definimos los 
siguientes parámetros: 
Frecuencia de resonancia ][60 Hzfr    
Ancho de banda ][6 HzB   
Condensador ][33.0 FC   
Utilizando la Ecuación 4.13 se tiene: 
B
f
Q r  
10Q  





][82  kR  
][1642  kR  





R f  
][390 fR  
Una vez determinado los valores de los componentes del circuito, se diseñó el filtro 
que se muestra en la Figura 4.35, los valores de las resistencias del circuito equivalen 
a R1=R y R2=2R.  
 




En la Figura 4.36 a), se observa la respuesta del filtro notch ante una señal 
senoidal a 60[Hz], donde la gráfica de color rojo representa la entrada de la señal y la 
gráfica de color azul es la salida atenuada. En el diagrama de bode de la Figura 4.36 
b), se muestra una frecuencia de resonancia de 60.326[Hz] con una atenuación de       
-24.016[dB]. El ancho de banda resultante según el diagrama de bode se encuentra 
aproximadamente entre 55 y 65[Hz] como se muestra en la gráfica. 
 
Figura 4.36 Respuesta y diagrama de bode del filtro notch de 60[Hz] con ancho de banda de 
6[Hz]. 
En la Tabla 4.4 se puede apreciar la atenuación del voltaje de salida del filtro 
notch ante diferentes frecuencias de entrada. La atenuación más evidente en la 
respuesta del filtro se produce en los 60.326[Hz] (ver Figura 4.36 b), con un voltaje de 
salida del orden de los milivoltios. A medida que las frecuencias de entrada se acercan 
a la frecuencia de atenuación, aumenta la atenuación en la salida del filtro.  
Tabla 4.4 Respuesta del filtro notch de 60[Hz] con ancho de banda de 6[Hz]. 
Frecuencia Voltaje 
20 [Hz] 7.06 [V] 
55 [Hz] 6.28 [V] 
56 [Hz] 5.96 [V] 
57 [Hz] 5.44 [V] 
58 [Hz] 4.57 [V] 
59 [Hz] 3.13 [V] 
60.326 [Hz] 88.55 [mV] 
61 [Hz] 1.32 [V] 
62 [Hz] 3.29 [V] 
63 [Hz] 4.59 [V] 
64 [Hz] 5.39 [V] 
65 [Hz] 5.88 [V] 




Diseño del tercer circuito. 
Para realizar los cálculos del tercer filtro notch, definimos los siguientes parámetros: 
Frecuencia de resonancia ][60 Hzfr    
Ancho de banda ][2 HzB  . 
Condensador ][33.0 FC  . 
Utilizando la Ecuación 4.13 se tiene: 
B
f
Q r  
30Q  





][240  kR  
][4802  kR  





R f  
][133 fR  
El circuito 3 tiene la misma configuración que el circuito 2, pero diseñado con un 
ancho de banda menor (ver Figura 4.37). La implementación de dos resistencias 
comerciales continuas se lo realiza con la finalidad de aproximarse en lo posible al 
valor obtenido en los cálculos, valores que no se conseguirían con una sola resistencia 
comercial; y así obtener una mayor precisión en el filtrado de la señal. 
Las resistencias del circuito de la Figura 4.37, equivalen a R1+R2=R, R5+R6=2R 






Figura 4.37 Filtro notch de 60[Hz] con ancho de banda de 2[Hz]. 
En la Figura 4.38 a), se observa la respuesta del filtro notch de ancho de banda 
de 2[Hz] ante una señal senoidal a 60[Hz]. La gráfica de color rojo representa la 
entrada de la señal y la gráfica de color azul es la salida atenuada.  
 
Figura 4.38  Respuesta y diagrama de bode del filtro notch de 60[Hz] con ancho de banda de 
2[Hz]. 
En el diagrama de bode de la Figura 4.38 b), se muestra una frecuencia de 
resonancia de 60.326[Hz] con una atenuación de -20.089[dB]. El ancho de banda 
resultante según el diagrama de bode se encuentra aproximadamente entre 58 y 
62[Hz] como se muestra en la gráfica. En la Tabla 4.5 se puede apreciar la atenuación 
del voltaje de salida del filtro notch ante diferentes frecuencias de entrada. La 
atenuación más evidente en la respuesta del filtro se produce en los 60.326[Hz] (ver 





Tabla 4.5 Respuesta del filtro notch de 60[Hz] con ancho de banda de 2[Hz]. 
Frecuencia Voltaje 
20 [Hz] 7.06 [V] 
57 [Hz] 6.78 [V] 
58 [Hz] 6.51 [V] 
59 [Hz] 5.67 [V] 
60.326 [Hz] 146.53 [mV] 
61 [Hz] 3.83 [V] 
62 [Hz] 6.01 [V] 
63 [Hz] 6.59 [V] 
500 [Hz] 7.06 [V] 
Los filtros notch de 60[Hz] con un ancho de banda de 6 y 2[Hz], atenúan el voltaje 
de salida de forma significativa ante una frecuencia de resonancia muy próxima a los 
60[Hz], sin embargo el filtro notch con el ancho de banda de 2[Hz] es más selectivo 
que el de 6[Hz] al momento de suprimir frecuencias cercanas a 60[Hz]. El ancho de 
banda es determinante al momento de trabajar con señales EMG, por lo cual al contar 
con un filtro bastante selectivo la calidad del filtrado mejoraría significativamente. 
 En base a lo antes mencionado, para el proyecto de investigación se 
implementará un filtro notch de 60[Hz] con un ancho de banda de 2[Hz]. 
4.4.5 Etapa final de amplificación. 
Finalmente se implementó un circuito  amplificador (ver Figura 4.39) para llevar 
los niveles de voltaje de la señal EMG a niveles apropiados para la aplicación, para 
ello se utilizó un amplificador operacional en configuración no inversora. A 
continuación se muestra los cálculos para determinar los valores de las resistencias 
que definirán la ganancia.  
Para esta etapa del proyecto la ganancia utilizada es 20G , este valor se 
determinó en base a diferentes pruebas experimentales, ya que la amplitud de la señal 
mioeléctrica filtrada presenta niveles de voltaje bajos, por lo cual es necesario 
incrementar la amplitud de la señal a niveles más altos para que sean evidentes los 
cambios de estado en la señal de salida de la tarjeta cuando se realicen contracciones 
musculares voluntarias, y esto se logra con dicha ganancia. 
Para determinar los valores de las resistencias del circuito amplificador no 





Definiendo la ganancia de 20G  y ][10  kR  se tiene: 
)1(  GRR f  
)120(10 fR  
][190  kR f  
 
Figura 4.39 Etapa final de amplificación. 
Para conseguir mayor precisión en el ajuste de la ganancia se implementó una 
resistencia variable ]500[kfR . 
4.5 Diseño de la etapa de rectificación y detector de envolvente. 
Etapa de rectificación. 
Un método simple que se utiliza comúnmente para el análisis de las señales 
SEMG es rectificar la señal antes de realizar el análisis pertinente. El proceso de 
rectificación implica el concepto de representar sólo deflexiones positivas de la señal. 
Esto se puede lograr ya sea mediante la eliminación de los valores negativos 
(rectificación de media onda) o por inversión de los valores negativos (rectificación de 
onda completa). 
Para este proyecto se utilizará un rectificador de onda completa de precisión. Es 
decir, se transmiten los dos semiciclos de un voltaje alterno, pero convirtiéndolos a 
una sola polaridad de salida del circuito. Con un rectificador de onda completa de 




Al rectificador de precisión se le conoce también como circuito de valor absoluto. 
El valor absoluto de un número (o de un voltaje) es igual a su magnitud, 
independientemente de su signo. En la Figura 4.40 se muestra que la salida 
corresponde al valor absoluto de la entrada. En el caso de un circuito rectificador de 
precisión la salida puede ser positiva o negativa, dependiendo de cómo estén 
dispuestos los diodos. (Coughlin & Driscoll, 1993) 
 
Figura 4.40 Salida del rectificador de onda completa de precisión. 
Fuente: (Coughlin & Driscoll, 1993) 
La configuración de rectificador de precisión de onda completa, o circuito de valor 
absoluto, propuesto por Coughlin, R. y Driscoll, F., en el libro “Amplificadores 
operacionales y circuitos integrados lineales”, se muestra en la Figura 4.41.  
 
Figura 4.41 Circuito rectificador de onda completa de precisión. 
Todas las resistencias de este circuito son de igual valor y su impedancia de 




Etapa del detector de envolvente. 
La operación del circuito de la Figura 4.42 es bastante sencilla. Para Vi  mayor 
que el voltaje de salida Vo , el Amp. Op. hará que el diodo conduzca, cerrando así la 
trayectoria de retroalimentación negativa y haciendo que el Amp. Op. actúa como un 
seguidor. El voltaje de salida Vo , por lo tanto, seguirá al de la entrada con el Amp. 
Op. alimentando la corriente de carga del condensador 1C . Este proceso continúa 
hasta que la entrada alcanza su valor pico. A un valor mayor que el pico positivo, el 
Amp. Op. detectará un voltaje negativo entre sus terminales de entrada. Por lo tanto, 
su salida se hace negativa al nivel de saturación y el diodo 1D  no conduce. Excepto 
por una posible descarga a través de la resistencia de carga 1R , el condensador 
retendrá un voltaje igual al pico positivo de la entrada. La inclusión de una resistencia 
de carga es esencial si se requiere que el circuito detecte reducciones en la magnitud 
del pico positivo (Sedra & Smith, 2002). 
 
Figura 4.42 Detector de envolvente. 
Todos los circuitos de las diferentes etapas se diseñaron con el integrado 
TL084CN, que contiene cuatro amplificadores operacionales internamente y funciona 
con una fuente dual de ±15[V], pero debido a que este proyecto se integra con otros 
trabajos de investigación que desarrollan el sistema de generación de energía, no 
podrán generar dicho voltaje de alimentación, por lo cual es necesario utilizar otro 
integrado que trabaje con voltajes menores a ±15[V] sin afectar su rendimiento. 
El integrado que se utilizó en este caso para reemplazar el anterior es el 
LM324N, un integrado con cuatro amplificadores operacionales internos y presta muy 
buenas características eléctricas, tales como: amplia ganancia de voltaje, baja 
corriente de alimentación, baja corriente de polarización de entrada, baja tensión offset 




fuentes dual entre ±1.5[V] a ±15[V] (ver Anexo F), por lo tanto trabajaría sin problemas 
con una fuente dual de ±5[V]. 
 Reemplazando el integrado TL084CN por el LM324N, el resto de componentes 
de los circuitos se conservan, ya que no se altera el comportamiento de los mismos. 
 
Figura 4.43 Etapa de pre amplificación. 
 





Figura 4.45 Filtro notch de 60[Hz] con ancho de banda de 2[Hz]. 
 
Figura 4.46 Etapa de amplificación final. 
 





Figura 4.48 Detector de envolvente. 
En las figuras anteriores se muestran los diagramas de los diferentes circuitos 
de la tarjeta de acondicionamiento con el integrado LM324N. 
4.6 Implementación. 
La implementación inicial de los diferentes circuitos para las pruebas 
preliminares se realizó en protoboard, a continuación se muestra las diferentes etapas 
que componen la tarjeta de adquisición y acondicionamiento de SEMG. Para realizar 
las pruebas de implementación se utilizó un generador de funciones BK PRECISION 
4017A, dos fuentes regulables BK PRECISION 1735A y un osciloscopio digital BK 
PRECISION 2534 para la visualización de las respuestas de los diferentes circuitos y 
comprobar el funcionamiento de las diferentes etapas de acondicionamiento. 





En la imagen adjunta, se  puede ver la 
implementación de la resistencia variable 
para determinar la ganancia del AD620, al 
igual que los componentes del circuito 
integrador y el circuito de pierna derecha y 





La imagen muestra la implementación de 
los componentes del amplificador no 
inversor con el Amp. Op. LM324N, en la 






Análisis de la respuesta del amplificador no inversor de la etapa de pre amplificación. 
 
La respuesta del amplificador no inversor 
muestra que ante un voltaje de entrada 
(señal amarilla) de 200[mV], se obtiene una 
señal de salida amplificada (señal azul) de 
2.32[V], con una ganancia aproximada 
G=11, con cierta tolerancia debido a los 
componentes utilizados. 
4.6.2 Filtrado. 
Filtro butterworth pasa banda de cuarto orden 20-500[Hz]. 
  
La imagen muestra la 
implementación de los 
componentes que conforman 
el filtro butterworth pasa 
bandas de cuarto orden, 
formado por un filtro pasa altas 
y un filtro pasa bajas en 
cascada.  
Análisis de las curvas de respuesta del filtro pasa banda butterworth de cuarto orden. 
 
La respuesta mostrada se obtuvo ante una señal de 
entrada (señal amarilla) a 10[Hz], por lo cual la señal 
de salida (señal azul) es atenuada por el filtro pasa 
banda, ya que esta frecuencia de entrada no está 
dentro de la banda pasante del filtro. 
 
La respuesta mostrada se obtuvo ante una señal de 
entrada (señal amarilla) a 115[Hz], por lo cual la señal 
de salida (señal azul) mantiene el voltaje de entrada 
casi constante, ya que la frecuencia de entrada se 





Análisis de las curvas de respuesta del filtro pasa banda butterworth de cuarto orden. 
(continuación) 
 
La respuesta mostrada se obtuvo ante una señal de 
entrada (señal amarilla) a 740[Hz], por lo cual la señal 
de salida (señal azul) es atenuada por el filtro pasa 
banda, ya que esta frecuencia de entrada no se 
encuentra dentro de la banda pasante del filtro. 
 




La imagen muestra la implementación de 
los componentes del filtro notch de 
60[Hz] de ancho de banda de 2[Hz] y la 
etapa final de amplificación. 
Análisis de las curvas de respuesta del filtro notch de 60[Hz] con ancho de banda de 2[Hz]. 
 
La respuesta mostrada se obtuvo ante una señal de 
entrada (señal amarilla) a 50[Hz], por lo cual la señal 
de salida (señal azul) del filtro notch mantiene un 
voltaje casi constante pero con un desfase 
aproximado de 180° con respecto a la señal de 
entrada. 
 
La respuesta mostrada se obtuvo ante una señal de 
entrada (señal amarilla) a 60[Hz], por lo cual la señal 
de salida (señal azul) del filtro notch es atenuada 




 Análisis de las curvas de respuesta del filtro notch de 60[Hz] con ancho de banda de 2[Hz]. 
(continuación) 
 
La respuesta mostrada se obtuvo ante una señal de 
entrada (señal amarilla) a 80[Hz], por lo cual la señal 
de salida (señal azul) del filtro notch mantiene un 
voltaje casi constante pero con un desfase 
aproximado de 180° con respecto a la señal de 
entrada. 
 
Análisis de la curva de respuesta de la etapa final de amplificación. 
 
La respuesta de la etapa de amplificación final 
muestra que ante un voltaje de entrada (señal 
amarilla) de 200[mV], se obtiene una señal de salida 
amplificada (señal azul) de 4[V], con una ganancia 
G=20. 
4.6.3 Rectificación y detección de la envolvente. 
Rectificador de onda completa de precisión. 
 
La imagen muestra la implementación de 
los componentes del rectificador de onda 
completa de precisión y las conexiones con 
el Amp. Op. LM324N. 
Análisis de la respuesta del rectificador de onda completa de precisión. 
 
 
La imagen muestra la señal rectificada 
(señal azul), representada por los semiciclos 
positivos e invirtiendo los semiciclos 









La imagen muestra la implementación de los 
componentes del detector de envolvente, este 
circuito se implementó seguido al rectificador de 
onda completa de precisión. 
Análisis de la respuesta del detector de envolvente. 
 
 
La imagen muestra como la señal de salida (señal 
azul) sigue los picos de la señal rectificada (señal 
amarilla), el condensador se carga mientras la 
señal presenta los máximos picos, cuando el 
voltaje disminuye el condensador se descarga 
debido a la resistencia colocada en paralelo y lo 
hace con una constante de tiempo determinada 
por RC. 
Implementación de todas las etapas de acondicionamiento que componen el 





Diseñar del circuito 
en NI Multisim 
Construcción 
Trasladar circuito al 
programa NI Ultiboard 
Realizar la distribución de 
componentes y ruteado del circuito 
Imprimir el ruteado del circuito y la 
máscara de componentes en papel 
Efectuar el proceso de impresión del 
ruteado del circuito en la placa de cobre 
y la máscara de los componentes 
utilizando el método de serigrafía 
Retirar el cobre sobrante de la 
placa con la utilización de ácido 
Remover la tinta de las rutas de 
cobre y taladrar los orificios de 
los componentes 
Soldar los componentes 
electrónicos en la placa y los 
puentes de las conexiones 
faltantes (en caso de existir) 
Fin 
4.7 Construcción 






















Luego de haber diseñado los diferentes circuitos en NI Multisim, se traslada el 
diagrama final del circuito al programa NI Ultiboard, para realizar el ruteado de las 
conexiones entre componentes.  
Una vez configurado el programa para realizar el ruteado de la placa en una sola 
capa y después de haber determinado el espacio necesario para la distribución 
ordenada de los componentes, se obtuvo el siguiente resultado, la Figura 4.50 
muestra el ruteado de la placa, en la cual las líneas verdes indican las rutas de cobre 
que resultarían al realizar la implementación en la placa de cobre, las líneas amarillas 
muestran las conexiones que no se han podido realizar, por lo tanto se considerarían 
como puentes al realizar la construcción de la placa. La vista en 3D (ver Figura 4.51) 
de la placa ayuda a verificar si no existe algún inconveniente en la disposición de los 
componentes o si hubiese alguna mala conexión en el ruteado. 
 
Figura 4.50 Ruteado de la placa en NI Ultiboard. 
 




Luego de verificar que no existan anomalías en el proceso de ruteado, el 
siguiente proceso es imprimir el ruteado en la placa de cobre (ver Figura 4.52). 
 
Figura 4.52 Placa de cobre. 
El método utilizado para este proceso fue la serigrafía, una técnica bastante 
aplicada en la fabricación de placas de circuitos impresos PCB (del inglés, Printed 
Circuit Board). El método de la serigrafía consiste en transferir una imagen establecida 
en una tela especial a un receptor (Vatri, 2015), que en nuestro caso es una placa 
virgen de cobre.  
Para transferir la imagen se realiza una impresión láser del circuito y la máscara 
de componentes. Una vez finalizado el proceso de impresión se puede observar en la 
Figura 4.53 a), el circuito plasmado en la cara de cobre de la placa y en la                               
Figura 4.53 b), la máscara de los componentes. 
 





Ataque del cobre 
Para eliminar el cobre sobrante de las superficies donde no cubre la tinta, se 
utilizó un ácido removedor de cobre, este ácido es el Percloruro Férrico FeCl3 (ver 
Figura 4.54 a). La reacción del cobre ante el ácido es una oxidación rápida lo que 
provoca el desprendimiento de la placa (ver Figura 4.54 b). Antes de disolver el ácido 
se debe tener las precauciones necesarias en la manipulación directa de este 
producto químico. 
 
Figura 4.54 Ataque de ácido en la placa de cobre. 
La mezcla se la realizó con agua caliente debido a que este ácido actúa mejor a 
temperaturas elevadas ya que incrementa su concentración y con ello su velocidad de 
reacción (Oxychile, 2015). 
Eliminación de resina sobrante y taladrado. 
La tinta sobre las rutas de cobre se eliminó con thinner, permitiéndome visualizar 
las rutas de cobre y los terminales de perforación de los componentes. Para el 
taladrado de los orificios se utilizó dos diámetros de brocas, de 0.8[mm] y de 1.2[mm], 
dependiendo del componente a implementar y un taladro de mano con variación de 
revoluciones para un mejor control y precisión en las perforaciones. En la Figura 4.55 





Figura 4.55 Perforaciones de la placa. 
Soldadura de componentes. 
El soldado de cada uno de los componentes se lo realizó con la utilización de un 
cautín, estaño y pasta de soldar. El proceso implementado fue el siguiente, se empezó 
soldando los componentes de menor tamaño, continuando con elementos de mayor 
tamaño hasta terminar de soldar cada uno de los componentes. En el caso de los 
circuitos integrados se utilizó sockets para evitar dañar los chips a causa de la alta 
temperatura alcanzada por el cautín. En la Figura 4.56 se puede observar la placa con 
la implementación completa de componentes electrónicos. 
 




Ahora bien, las conexiones que no se realizaron de forma virtual en el programa NI 
Ultiboard, se las realizó de forma física con cables aislados para todos los puentes 
existentes. La Figura 4.57 muestra los puentes de las conexiones faltantes:                              
 
Figura 4.57 Puentes de conexiones faltantes. 
 






5. PRUEBAS Y RESULTADOS 
5.1 Colocación de los electrodos. 
Para la ubicación y orientación de los electrodos en los grupos de músculos 
cuádriceps e isquiotibiales se siguieron las recomendaciones desarrolladas por la 
SENIAM. 
Ubicación y orientación de electrodos en los músculos superiores de la pierna. 
   
Músculo Recto Femoral 
Los electrodos deben ser colocados en el 50% de la línea de la espina iliaca 
anterior superior a la parte superior de la rótula, en la dirección de la misma línea. 
(SENIAM, 2015) 
   
Músculo Vasto Lateral 
Los electrodos deben ser colocados a 2/3 de la línea de la espina iliaca anterior 











Músculo Vasto Medio 
Los electrodos deben ser colocados en un 80% de la línea entre la espina iliaca 
anterior superior y el espacio articular en frente del borde anterior del ligamento 





Músculo Bíceps Femoral 
Los electrodos deben ser colocados en el 50% de la línea entre la tuberosidad 







Los electrodos deben ser colocados en el 50% de la línea entre la tuberosidad 






Electrodo de referencia. 
La ubicación del electrodo según 
las recomendaciones de la SENIAM, se 
lo hace sobre o alrededor del tobillo o 
también en la vértebra prominente C7 
(SENIAM, 2015). Es este caso como se 
muestra en la imagen se lo ubicó  en el 
tobillo. 
 
5.2 Adquisición de las señales. 
La adquisición de señales se realizó en los principales músculos del muslo 
(cuádriceps e isquiotibiales), se tomaron cinco registros de cada músculo con la 
finalidad de obtener un promedio de cada una de las señales. Se registraron un total 
de 30.000 muestras por cada registro en un intervalo de tiempo de 6 segundos.  
 
Figura 5.1 Ciclo de marcha normal. 




La Figura 5.1 muestra el ciclo de marcha normal en la cual se ha basado para 
desarrollar el movimiento de la rodilla y realizar la adquisición de señales de los 
diferentes músculos. Los recuadros rojos muestran el intervalo de tiempo del ciclo de 
marcha normal en el que se realizaron los registros de las señales.  El registro inicia 
en el prebalanceo, en esta fase del ciclo de marcha los dos miembros se encuentran 
en contacto con el suelo, seguido del balanceo inicial y balanceo medio donde la 
articulación de la rodilla presenta su máxima flexión; finalmente el registro de las 
señales culmina en el balanceo terminal cuando el miembro en movimiento hace 
contacto con el suelo nuevamente (ver Figura 5.2). 
 
Figura 5.2 Ciclo de marcha normal para el registro de señales EMG de los músculos del muslo. 
Para adquirir una señal EMG con una amplitud significativa entre el estado de 
relajación y la contracción muscular en el ciclo de marcha normal, fue necesario utilizar 
una banda elástica deportiva (ver Figura 5.3) adherida a la extremidad en movimiento, 
esto ayudará a incrementar cierta resistencia en el movimiento normal del ciclo de 
marcha y los músculos del muslo necesiten realizar una contracción mayor para 
completar dicho movimiento. 
 
Figura 5.3 Banda elástica deportiva utilizada para incrementar la resistencia en el movimiento 




Los registros realizados fueron tomados en cuatro etapas de la tarjeta de 
acondicionamiento:  
 Señal de salida del amplificador de instrumentación. 
 Señal de salida de la etapa de amplificación final. 
 Señal de salida del rectificador. 
 Señal de salida del detector de envolvente. 
Las gráficas de los registros de las señales de los diferentes músculos se 
muestran en el Anexo A. 
5.3 Análisis de las señales obtenidas. 
El análisis de las señales se realizó en el dominio del tiempo, determinando los 
valores máximos y mínimos de la amplitud de la señal EMG que emite cada músculo 
en un ciclo de marcha normal. Este análisis se efectuó en la etapa del detector de 
envolvente, debido a que en esta etapa la señal varía entre los picos máximos y 
mínimos de la señal EMG, dicha variación de amplitud ocurre solo entre valores 
positivos ya que previamente a esta etapa la señal es rectificada. 
Este análisis se lo realiza con la finalidad de determinar las características de los 
diferentes músculos en cuanto a amplitud de la señal. Las Tabla 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 
5.5 muestran el promedio de la amplitud máxima y mínima de los cinco registros 
realizados en los principales músculos implicados en los movimientos de flexión y 
extensión de la rodilla (Ver Anexo A).  
Las unidades de la amplitud máxima y amplitud mínima están dadas en voltios [V]. 
Tabla 5.1 Rango de amplitud del músculo recto femoral. 
MÚSCULO RECTO FEMORAL 




1 2.5331 0.1776 
2 2.8397 0.1853 
3 2.8473 0.1623 
4 2.7375 0.1827 
5 2.5867 0.1572 






Tabla 5.2 Rango de amplitud del músculo vasto lateral. 
MÚSCULO VASTO LATERAL 




1 1.6772 0.1112 
2 1.8484 0.1648 
3 2.1499 0.1572 
4 1.9685 0.1495 
5 1.8254 0.1163 
PROMEDIO 1.89388 0.1398 
Tabla 5.3 Rango de amplitud del músculo vasto medial. 
MÚSCULO VASTO MEDIAL 




1 2.0451 0.1674 
2 2.1933 0.1955 
3 2.2648 0.1955 
4 2.1626 0.1342 
5 1.8561 0.2006 
PROMEDIO 2.10438 0.17864 
Tabla 5.4 Rango de amplitud del músculo vasto medial. 
MÚSCULO RECTO FEMORAL 




1 2.2189 0.267 
2 1.8024 0.2593 
3 2.3032 0.2542 
4 2.3466 0.2696 
5 2.5178 0.2747 
PROMEDIO 2.23778 0.26496 
Tabla 5.5 Amplitud del músculo semitendinoso. 
MÚSCULO SEMITENDINOSO 




1 2.8422 0.2031 
2 2.6557 0.1725 
3 2.6199 0.1546 
4 2.7681 0.1725 
5 2.8090 0.1623 




Para visualizar la diferencia de amplitudes que presentan los diferentes 
músculos en un ciclo de marcha normal, se realizó una tabla comparativa con los 
promedios obtenidos en las tablas anteriores (ver Tabla 5.6). 





M. Recto Femoral 2.70886 0.17302 
M. Vasto Lateral 1.89388 0.1398 
M. Vasto Medial 2.10438 0.17864 
M. Bíceps Femoral 2.23778 0.26496 
M. Semitendinoso 2.73898 0.17300 
En la Figura 5.4 los músculos que presentan mayor variación en cuanto a 
amplitud son: el músculo recto femoral y el músculo semitendinoso.  
 
Figura 5.4 Amplitudes de los principales músculos asociados al movimiento de rodilla. 
Sin embargo, para controlar la variación de amplitud de la señal de salida de la 
tarjeta en el ciclo de marcha normal, a través un músculo, se debe desarrollar un 
proceso de entrenamiento previo. Por lo cual tomaría más tiempo de entrenamiento y 
resultaría más complicado realizarlo con el músculo semitendinoso, debido a que el 
control fisiológico muscular no es el mismo como en el caso del músculo recto femoral. 
Por consiguiente, con el músculo recto femoral se puede tener contracciones 



























5.4 Comparación de las características de la tarjeta de acondicionamiento 
desarrollada con una tarjeta de señales EMG comercial. 
En el mercado internacional actual existen pocas tarjetas de EMG comerciales 
de bajo costo que adquieran las señales mioeléctricas y posean una señal de salida 
que se pueda implementar directamente a un microcontrolador para realizar un 
sistema de control de dispositivos en DC. La tarjeta desarrollada en el extranjero y que 
se comercializa en nuestro medio de forma accesible es la que se muestra a 
continuación. 
La placa Muscle Sensor v3 (ver Figura 5.5)  desarrollada por Advancer 
Technologies está diseñada para ser utilizada directamente con un microcontrolador. 
Por lo tanto, esta placa no emitirá una señal de EMG pura sino más bien una señal 
amplificada, rectificada y suavizada que trabajará bien con el conversor analógico-
digital (ADC) de un microcontrolador (Advancer Technologies, 2014).  
 
Figura 5.5 Placa Muscle Sensor v3. 
Fuente: (Advancer Technologies, 2014) 
Características de la placa Muscle Sensor v3: 
 Especialmente diseñado para microcontroladores. 
 Ganancia ajustable. 
 Conector Jack de 3.5mm 
 Compatible con protoboard. 
 Tensión de alimentación: mín. ±3.5V 
Esta tarjeta fue adquirida para realizar una comparación en cuanto a 





Para realizar las pruebas y adquirir los datos con la tarjeta Muscle Sensor v3, se 
siguió el mismo procedimiento realizado en las pruebas desarrolladas con la tarjeta 
de acondicionamiento construida. Estas pruebas se realizaron con el músculo rector 
femoral ya que en base al análisis realizado en la Figura 5.4, con dicho musculo se 
puede tener contracciones musculares voluntarias con mayor control, músculo que 
también se usará para la demostración del funcionamiento de la tarjeta de 
acondicionamiento. 
Los resultados de las pruebas realizadas con la tarjeta Muscle Sensor v3 son los 
siguientes: 
Registro 1 Registro 2 
  




Luego de realizar el análisis en el dominio del tiempo en Matlab de las señales 
obtenidas, se determinó la amplitud máxima y mínima en cada una de las pruebas 
realizadas. 
Además, se determinó el promedio de las cinco pruebas realizadas para realizar 
una comparación con la amplitud de la señal de salida obtenida con el mismo músculo 
con la tarjeta de acondicionamiento desarrollada, en la Tabla 5.7 se muestra el 




Tabla 5.7 Valores de amplitud máxima y mínima del músculo recto femoral obtenidos con la 







1 0.1589 -0.3463 
2 0.1079 -0.3438 
3 0.1002 -0.3489 
4 0.1895 -0.3565 
5 0.1359 -0.3489 
PROMEDIO 0.13848 -0.34888 
 Una vez determinado el promedio de los datos adquiridos con la tarjeta Muscle 
Sensor v3, se realizó una comparación con los resultados obtenidos con la tarjeta de 
acondicionamiento desarrollada en el proyecto (ver Tabla 5.8). 
Tabla 5.8 Resultados de la amplitud de la señal EMG obtenidos con la tarjeta Muscle Sensor v3 










La Figura 5.6 muestra la comparación de dichos resultados. 
 
Figura 5.6 Resultado de la amplitud de la señal EMG obtenido entre la tarjeta Muscle Sensor v3 




































En la adquisición de señales con la tarjeta Muscle Sensor v3 se utiliza una 
ganancia total aproximada de 20,269, mientras que con la tarjeta de 
acondicionamiento desarrollada se utiliza una ganancia total de 27,280. Sin embargo 
la amplitud máxima y mínima de las señales de salida en cada una de las tarjetas es 
diferente, esto se debe a que la tarjeta Muscle Sensor v3 no emite una señal de EMG 
pura sino más bien una señal amplificada, rectificada y suavizada a diferencia de la 
tarjeta de acondicionamiento desarrollada que tiene un tratamiento diferente de la 
señal EMG en las etapas de pre amplificación, filtrado, amplificación, rectificación y la 
etapa final del detector de envolvente, obteniendo una señal de salida variable entre 
0[V] y +VCC. 
5.4.1 Análisis de costos. 
El costo de la tarjeta Muscle Sensor v3 es de 88,00 dólares. 
El costo de la tarjeta de acondicionamiento desarrollada en el proyecto se detalla 
en la Tabla 5.9. 
Tabla 5.9 Costo de la tarjeta de acondicionamiento desarrollada en el proyecto. 
Cantidad Elemento Costo. U Costo. T 
4 Circuitos Integrados  $ 0.70 $ 2.80 
1 Amplificador de Instrumentación $ 8.50 $ 8.50 
4 Zócalos 7x2 $ 0.20 $ 0.80 
1 Zócalo 4x2 $ 0.05 $ 0.05 
1 Conector Jack 3.5mm $ 0.90 $ 0.90 
2 Trimmers $ 0.60 $ 1.20 
1 Conector tipo espadines hembra $ 0.70 $ 0.70 
39 Resistencias de 1/4 W $ 0.02 $ 0.78 
3 Diodos $ 0.15 $ 0.45 
13 Condensadores cerámicos $ 0.10 $ 1.30 
1 Condensador electrolítico $ 0.10 $ 0.10 
1 Baquelita sin perforar $ 1.40 $ 1.40 
1 Ácido cloruro férrico $ 0.60 $ 0.60 
1 Impresión de circuito en placa $ 5.00 $ 5.00 
  TOTAL $ 24.58 
El las tablas anteriores se puede ver el costo de cada una de las tarjetas, sin 
embargo la tarjeta de acondicionamiento desarrollada en el proyecto tiene un costo 
de aproximadamente 72% más económica que la tarjeta Mucle Sensor v3, por lo cual 





Además posee una señal de salida con mejor amplitud ante los cambios de 
estado de la actividad muscular y un acondicionamiento de la señal mioeléctrica con 
buenos resultados. La salida de la tarjeta podrá ser implementada directamente en 
sistemas de control para el accionamiento de actuadores de prótesis, así como 








6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6.1 Conclusiones. 
 El análisis de las señales de los grupos musculares cuádriceps e isquiotibiales 
se realizaron aplicando técnicas en el dominio del tiempo, determinando la 
amplitud máxima y mínima de las señales registradas de los diferentes 
músculos en una contracción muscular voluntaria durante el ciclo de marcha 
normal. 
 Los electrodos utilizados son de Ag/AgCl de la marca DORMO, estos 
electrodos son utilizados comúnmente para electrocardiografías en pacientes 
pediátricos, y por tener buenas características biomédicas son compatibles y 
cumplen los requerimientos para ser utilizados en electromiografía.   
 El costo de la tarjeta de acondicionamiento de señales EMG desarrollada en 
este proyecto se reduce significativamente, aproximadamente 72% menos 
comparado con el costo de la tarjeta Muscle Sensor v3, tarjeta disponible en 
tiendas electrónicas del país.  
 Los elementos electrónicos utilizados para la construcción de los diferentes 
circuitos de la tarjeta, son de fácil acceso en las principales tiendas electrónicas 
del país. 
 En la implementación de las etapas de acondicionamiento fue necesario el 
diseño de un circuito integrador a la salida del amplificador de instrumentación 
para disminuir el voltaje offset y evitar que el dispositivo entre en saturación. 
 Las pruebas realizadas con la tarjeta de acondicionamiento desarrollada en el 
trabajo permitió identificar que los principales músculos que más influyen en los 
movimientos de flexión y extensión de la rodilla en el ciclo de marcha normal 
son el recto femoral y el semitendinoso con amplitudes máximas de 2.7[V] 
aproximadamente, utilizando una ganancia total de 27,280. 
  La localización y la orientación apropiada de los electrodos determinan la 
amplitud y la calidad de la señal, permitiendo además que la señal de modo 





6.2 Recomendaciones.  
 Experimentar con la ubicación del electrodo de referencia para determinar la 
separación optima con respecto a los electrodos de la señal diferencial, en el 
caso de personas con amputaciones transfemorales. 
 Los valores de los componentes electrónicos deberían ser lo más cercanos 
posible a los resultantes de los cálculos, especialmente los componentes que 
conforman los filtros pasa altas, pasa bajas y notch, ya que de son los circuitos 
más sensibles ante la tolerancia de los componentes y de ello depende la 
precisión del filtrado de las señales. 
 La longitud del cable de los electrodos sea lo más corto posible, dado que las 
interferencias en la señal mioeléctrica que transmiten los cables hacia la tarjeta, 
se incrementa entre mayor sea la longitud del cable. 
 Al ubicar los electrodos en los músculos de interés para adquirir la señal 
mioeléctrica, la piel debe estar rasurada y limpiada con alcohol para reducir la 
grasa y la impedancia de la piel, esto ayuda también en la buena adherencia 
del electrodo evitando la presencia de aire entre la piel y el electrodo. 
 No utilizar ganancias excesivas en el amplificador de instrumentación, puesto 
que una ganancia excesiva generaría ruido en la señal, afectando las 
características de la señal EMG y también provocaría la saturación del 
amplificador de instrumentación. 
 La toma de muestras de las señales mioeléctricas deberían realizarse en un 
ambiente libre de interferencias y de dispositivos que se conecten a la red AC, 
ya que esto distorsionaría de cierta forma las señales adquiridas debido al ruido 
del ambiente. 
 El conector de los cables de los electrodos que se conecta a la entrada de 
señales de la tarjeta debe ser del mismo tipo, ya que al utilizar otro tipo de 
conectores podría averiarse el dispositivo. 
 En la manipulación del ácido percloruro férrico tomar todas las precauciones y 
normas de seguridad necesarias, utilizando: guantes de látex, gafas y protector 
de vías respiratorias, ya que los riesgos del contacto directo con la piel, ojos o 
ingestión son perjudiciales para la salud.  
 Realizar la implementación del circuito con elementos electrónicos de montaje 





  Para mejorar el acondicionamiento de las señales mioeléctricas y obtener 
señales de mejor calidad, se podría diseñar un filtrado digital, con filtros de 
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Músculo recto femoral 
Registro 1 
Señal de salida del amplificador de 
instrumentación. 




Señal de salida del rectificador. Señal de salida del detector de envolvente. 
  
Registro 2 
Señal de salida del amplificador de 
instrumentación. 




Señal de salida del rectificador. Señal de salida del detector de envolvente. 
  
Registro 3 
Señal de salida del amplificador de 
instrumentación. 








(continuación de registro 3) 
Señal de salida del rectificador. 
(continuación de registro 3) 
Señal de salida del detector de envolvente. 
  
Registro 4 
Señal de salida del amplificador de 
instrumentación. 




Señal de salida del rectificador. Señal de salida del detector de envolvente. 
  
Registro 5 
Señal de salida del amplificador de 
instrumentación. 












Músculo vasto lateral 
Registro 1 
Señal de salida del amplificador de 
instrumentación. 




Señal de salida del rectificador. Señal de salida del detector de envolvente. 
  
Registro 2 
Señal de salida del amplificador de 
instrumentación. 




Señal de salida del rectificador. Señal de salida del detector de envolvente. 
  
Registro 3 
Señal de salida del amplificador de 
instrumentación. 








(continuación de registro 3) 
Señal de salida del rectificador. 
(continuación de registro 3) 
Señal de salida del detector de envolvente. 
  
Registro 4 
Señal de salida del amplificador de 
instrumentación. 




Señal de salida del rectificador. Señal de salida del detector de envolvente. 
  
Registro 5 
Señal de salida del amplificador de 
instrumentación. 











Músculo vasto medial 
Registro 1 
Señal de salida del amplificador de 
instrumentación. 




Señal de salida del rectificador. Señal de salida del detector de envolvente. 
  
Registro 2 
Señal de salida del amplificador de 
instrumentación. 




Señal de salida del rectificador. Señal de salida del detector de envolvente. 
  
Registro 3 
Señal de salida del amplificador de 
instrumentación. 








(continuación de registro 3) 
Señal de salida del rectificador. 
(continuación de registro 3) 
Señal de salida del detector de envolvente. 
  
Registro 4 
Señal de salida del amplificador de 
instrumentación. 




Señal de salida del rectificador. Señal de salida del detector de envolvente. 
  
Registro 5 
Señal de salida del amplificador de 
instrumentación. 












Músculo bíceps femoral 
Registro 1 
Señal de salida del amplificador de 
instrumentación. 




Señal de salida del rectificador. Señal de salida del detector de envolvente. 
  
Registro 2 
Señal de salida del amplificador de 
instrumentación. 




Señal de salida del rectificador. Señal de salida del detector de envolvente. 
  
Registro 3 
Señal de salida del amplificador de 
instrumentación. 








(continuación de registro 3) 
Señal de salida del rectificador. 
(continuación de registro 3) 
Señal de salida del detector de envolvente. 
  
Registro 4 
Señal de salida del amplificador de 
instrumentación. 




Señal de salida del rectificador. Señal de salida del detector de envolvente. 
  
Registro 5 
Señal de salida del amplificador de 
instrumentación. 













Señal de salida del amplificador de 
instrumentación. 
Señal de salida de la etapa de amplificación 
final. 
  
Señal de salida del rectificador. Señal de salida del detector de envolvente. 
  
Registro 2 
Señal de salida del amplificador de 
instrumentación. 




Señal de salida del rectificador. Señal de salida del detector de envolvente. 
  
Registro 3 
Señal de salida del amplificador de 
instrumentación. 








(continuación de registro 3) 
Señal de salida del rectificador. 
(continuación de registro 3) 
Señal de salida del detector de envolvente. 
  
Registro 4 
Señal de salida del amplificador de 
instrumentación. 




Señal de salida del rectificador. Señal de salida del detector de envolvente. 
  
Registro 5 
Señal de salida del amplificador de 
instrumentación. 





































Manual de Operación  y                                   
       Funcionamiento. 
 
 
Tarjeta de acondicionamiento 





El presente manual tiene por objeto facilitar la correcta operación y funcionamiento de 
la tarjeta de acondicionamiento de señales electromiográficas (EMG). Antes de operar 
la tarjeta, lea detalladamente la información que contiene este manual a fin de evitar 
situaciones que pudieran causar lesiones a usted o a otras personas. 
 El manual debe estar siempre disponible para la persona que haga uso de la tarjeta, 
ya que el uso inadecuado de podría afectar el rendimiento del dispositivo e inclusive 
provocar daños de consideración. 
El manual contiene la siguiente información: 
 Advertencias de seguridad. 
 Dimensiones de la tarjeta y de la distribución de pines y puerto de entrada. 
 Descripción de las partes de la tarjeta de acondicionamiento. 
 Especificaciones eléctricas. 





Advertencias de seguridad 
 La construcción de la tarjeta de acondicionamiento es de uso exclusivo para 
señales EMG, por lo que uso de esta tarjeta en otro tipo de señales biológicas 
tendría el mismo resultado y podría tener ciertos riesgos. 
 
 Antes de conectar la tarjeta a la fuente de alimentación, es necesario realizar 
la colocación previa de los electrodos en el músculo de interés. 
 
 El conector de los cables de los electrodos que se conecta a la entrada de 
señales de la tarjeta debe ser del mismo tipo, ya que al utilizar otro tipo de 
conectores podría averiarse el dispositivo. 
 
 No tocar la tarjeta con las manos húmedas o permitir el contacto con sustancias 
líquidas bajo ningún concepto. 
 
 No tocar los cables de alimentación ni las partes de los componentes de la 
tarjeta mientras se encuentra en funcionamiento. 
 
 No exponga la tarjeta a impactos o daños físicos. 
 








Dimensiones de la tarjeta y de la distribución de pines y puerto de entrada 
 
Dimensiones de la tarjeta de acondicionamiento. 
 




Descripción de las partes de la tarjeta de acondicionamiento.  
 
Número Nombre Descripción 
1 Pines de alimentación 
Pines de la fuente de alimentación: 
+VCC de la fuente dual de alimentación, 
GND de la fuente dual de alimentación, 
-VEE de la fuente dual de alimentación. 
2 Ganancia 1 
Resistencia variable de 5[kΩ] que modifica la 
ganancia del amplificador de 
instrumentación. 
NOTA: Sólo modificar bajo supervisión de un 




Número Nombre (continuación) Descripción (continuación) 
3 Puerto de entrada 
Conector Jack 3.5mm hembra para 
conexión de electrodos. 
4 Pines de salida 
Pines de la señal de salida de la tarjeta de 
acondicionamiento. 
5 Ganancia 2 
Resistencia variable de 500[kΩ] que 
modifica la ganancia de la etapa final de 
amplificación. 
Especificaciones eléctricas 
Parámetro Min. Tip. Máx. 
Voltaje de la fuente de alimentación ±3.3V ±5V ±15V 
Voltaje de la señal de salida 0V -- +VCC 
Ganancia total -- 27,280 -- 
Instrucciones de uso 
1. Preparar la piel, para ello es necesario rasurar el área del músculo de donde se 
adquirirá las señales mioeléctricas, seguido de una limpieza con alcohol para 
reducir la impedancia de la piel y quitar las impurezas de la piel debido a la 
transpiración y el ambiente. 
2. Ubicar los electrodos en el músculo preparado anteriormente, para ello se sigue 
las recomendaciones de la SENIAM, las cuales dicen que los electrodos, en el 
caso del músculo recto femoral, deben ser colocados en el 50% de la línea de 
la espina iliaca anterior superior a la parte superior de la rótula, en la dirección 
de la misma línea. Y el electrodo de referencia se debe colocar en un lugar 
alejado de los electrodos que adquieren la diferencia de potencial del músculo 
(en la imagen se muestra la ubicación del electrodo de referencia en el tobillo). 
La distancia entre los electrodos que adquieren la señal mioeléctrica del 





3. Conectar los cables de la fuente de alimentación a los pines de alimentación de 
la tarjeta de acondicionamiento. 
 
4. Conectar los cables de transmisión de las señales mioeléctricas de los 
electrodos a la placa. 
 
Las conexiones de los cables tienen un orden de acuerdo al color, el orden es 
el siguiente: el cable rojo y el azul se conectan a los electrodos del músculo de 
interés, mientras que el cable negro se conecta al electrodo de referencia. 
5. Finalmente los pines de salida de la tarjeta de acondicionamiento se conectan 





La señal de salida es análoga, por lo que se podría utilizar un conversor análogo 
digital de cualquier controlador e implementar un sistema de control, para 















































Los encabezados de la tabla representan lo siguiente: 
n  es el orden del filtro 
i   es el número del filtro parcial. 
ia  y ib  son los coeficientes del filtro. 
ik  es la relación de la frecuencia de corte de un filtro parcial, cif , y la 
frecuencia de corte del filtro en general, cf . 


































1. Código de Matlab para un filtro pasa bandas butterworth de primer orden. 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% FILTRO PASA BANDAS BUTTERWORTH DE PRIMER ORDEN EN CONFIGURACIÓN   % 
%               SALLEN-KEY DE GANANCIA UNITARIA                     % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%% FILTRO PASA ALTAS BUTTERWORTH 1ER ORDEN 
C1=0.0000001;    % Unidades en Faradios  





%% FILTRO PASA BAJAS BUTTERWORTH 1ER ORDEN 
C2=0.00000001;    % Unidades en Faradios 







2. Código de Matlab para un filtro pasa bandas butterworth de segundo orden. 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% FILTRO PASA BANDAS BUTTERWORTH DE SEGUNDO ORDEN EN CONFIGURACIÓN  % 
%               SALLEN-KEY DE GANANCIA UNITARIA                     % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%% FILTRO PASA ALTAS BUTTERWORTH 2DO ORDEN 
C1=0.00000015;    % Unidades en Faradios 
C2=0.00000015;    % Unidades en Faradios 
R1=74000;         % Unidades en Ohmios 
R2=37700;         % Unidades en Ohmios 
n1=[R1*R2*C1*C2 0 0] 
d1=[R1*R2*C1*C2 R2*(C1+C2) 1] 
g1=tf(n1,d1) 
  
%% FILTRO PASA BAJAS BUTTERWORTH 2DO ORDEN 
C3=0.0000000039;    % Unidades en Faradios 
C4=0.0000000082;    % Unidades en Faradios 
R3=45000;           % Unidades en Ohmios 
R4=70200;           % Unidades en Ohmios 
n2=[1] 





3. Código de Matlab para un filtro pasa altas butterworth de cuarto orden. 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% FILTRO PASA ALTAS BUTTERWORTH DE CUARTO ORDEN EN CONFIGURACIÓN    % 
%               SALLEN-KEY DE GANANCIA UNITARIA                     % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%% PRIMER FILTRO 
Cf1=0.0000001;     % Valor del condensador C1=C2=Cf1 en Faradios 
R1=86000;          % Valor de R1 en Ohmios 




n1=[R1*R2*(Cf1^2) 0 0]; 
d1=[R1*R2*(Cf1^2) 2*R2*Cf1 1]; 
g1=tf(n1,d1) 
  
%% SEGUNDO FILTRO 
Cf2=0.00000022;    % Valor del condensador C3=C4=Cf2 en Faradios 
R3=94000;          % Valor de R3 en Ohmios 
R4=13900;          % Valor de R4 en Ohmios 
n2=[R3*R4*(Cf2^2) 0 0]; 





4. Código de Matlab para un filtro pasa bajas butterworth de cuarto orden. 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% FILTRO PASA BAJAS BUTTERWORTH DE CUARTO ORDEN EN CONFIGURACIÓN    %      
%               SALLEN-KEY DE GANANCIA UNITARIA                     % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  
%% PRIMER FILTRO 
C1=0.0000000039;    % Valor del condensador en Faradios 
C2=0.0000000047;    % Valor del condensador en Faradios 
R1=63000;           % Valor de R1 en Ohmios 
R2=89000;           % Valor de R2 en Ohmios 
n1=[1]; 
d1=[R1*R2*C1*C2 C1*(R1+R2) 1]; 
g1=tf(n1,d1) 
  
%% SEGUNDO FILTRO 
C3=0.0000000039;    % Valor del condensador en Faradios 
C4=0.000000027;     % Valor del condensador en Faradios 
R3=27600;           % Valor de R3 en Ohmios 
R4=34800;           % Valor de R4 en Ohmios 
n2=[1]; 





5. Código de Matlab para un filtro pasa bandas butterworth de cuarto orden. 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% FILTRO PASA BANDAS BUTTERWORTH DE CUARTO ORDEN EN CONFIGURACIÓN   % 
%               SALLEN-KEY DE GANANCIA UNITARIA                     % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% FILTRO PASA ALTAS %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
% PRIMER FILTRO 
Cf1=0.0000001;     % Valor del condensador C1=C2=Cf1 en Faradios 
R1=86000;          % Valor de R1 en Ohmios 
R2=73600;          % Valor de R2 en Ohmios 
n1=[R1*R2*(Cf1^2) 0 0]; 







% SEGUNDO FILTRO 
Cf2=0.00000022;    % Valor del condensador C3=C4=Cf2 en Faradios 
R3=94000;          % Valor de R3 en Ohmios 
R4=13900;          % Valor de R4 en Ohmios 
n2=[R3*R4*(Cf2^2) 0 0]; 




%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% FILTRO PASA BAJAS %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  
 
% PRIMER FILTRO 
C1=0.0000000039;    % Valor del condensador en Faradios 
C2=0.0000000047;    % Valor del condensador en Faradios 
R5=63000;           % Valor de R1 en Ohmios 
R6=89000;           % Valor de R2 en Ohmios 
n3=[1]; 
d3=[R5*R6*C1*C2 C1*(R5+R6) 1]; 
g3=tf(n3,d3) 
  
% SEGUNDO FILTRO 
C3=0.0000000039;    % Valor del condensador en Faradios 
C4=0.000000027;     % Valor del condensador en Faradios 
R7=27600;           % Valor de R3 en Ohmios 
R8=34800;           % Valor de R4 en Ohmios 
n4=[1]; 





















































































ANEXO F: HOJAS TÉCNICAS. 
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